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Matériau hydraulique pour

restauration provisoire

Mode d’emploi .

INDICATION RECOMMANDEE

Utilisation par un dentiste en tant que matériau

de restauration provisoire.

CONTRE-INDICATION

Matériau contre-indiqué pour les patients

présentant une hypersensibilité connue

aux restaurations hydrauliques provisoire.

Consulter un médecin en cas d’allergie.

CONSIGNES D’UTILISATION
Sécher la cavité préparée a l'aide d’'une
boule de coton (ne pas dessécher).

2. Appliquer une quantité suffisante de
Cimpat P / Cimpat W dans la cavité a
I’aide d’un instrument adapté.

3. Demander au patient de refermer la
bouche, en cas de Classe |, pour vérifier
les interférences dans I'occlusion. Sans
interférence, réaliser les contours de la
restauration.

4. Enlever le produit en excés en I'essuyant
a 'aide d’une boule de coton humide en
direction des bords de la cavité.

NOTES

Refermer immédiatement le récipient aprés

en avoir retiré la quantité requise de matériau.

Ne pas mélanger ou contaminer avec un

autre matériau.

CONSERVATION

Conserver a température ambiante

(1 °C-30 °C / 33 °F-86 °F).

CONTENU

Pot de 40g

Contenu : Blanc / Rose

DUREE DE CONSERVATION

3 ans a compter de la date de fabrication.

% Fermer le bouchon immédiatement

apreés utilisation!

Fabriqué en Corée

Hydraulic Temporary Restorative

Material

Instruction For Use

RECOMMENDED INDICATION

To be used by a dental professional as a

temporary filling material.

CONTRAINDICATION

Contraindicated for patients with known

hypersensitivity to hydraulic temporary

restoratives. In case of allergy, refer to
physician.

DIRECTIONS FOR USE
. Dry the prepared cavity with a cotton
pellet(do not desiccate).

2. Apply the necessary amount of Cimpat
P/ Cimpat W into the cavity with the use
of a suitable instrument.

3. Letthe patient bite down on the filling to
check for interferences in case of Class |
cavity. Otherwise, contour filling by adapting
it to the cavity walls.

4. Remove excess by wiping it off with a
moist cotton pellet towards the margins
of the cavity.

NOTES

Close the container immediately after removal

of the material required.

Do not mix or contaminate with any other

material

STORAGE

Store at room temperature

(1 °C-30 °C / 33°F-86 °F).
COMPONENTS

40 g vial individual box

Contents: White / Pink

SHELF LIFE

3 years from the manufactured date.

% Close the cap immediately after use!
Made in Korea

Material restaurador temporal

hidraulico

Instrucciones de uso

USO RECOMENDADO

Destinado para su uso por un profesional

en odontologia como material de relleno

temporal.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado para pacientes con

hipersensibilidad conocida a los restauradores

temporales hidraulicos. En caso de alergia,
consultar a un médico.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Secar la cavidad preparada usando una
bola de algodén (sin desecar).

2. Aplicar la cantidad necesaria de Cimpat
P / Cimpat W en la cavidad utilizando
un instrumento apropiado.

3. Hacer que el paciente muerda el relleno
para verificar si hay interferencias en el
caso de cavidades de clase |. De no ser
asi, rellenar el contorno ajustandolo a
las paredes de la cavidad.

4. Retirar el exceso limpiandolo con una bola
humeda de algodén hacia los margenes
de la cavidad.

NOTAS

Cerrar el contenedor de inmediato tras retirar

el material requerido.

No mezclar ni contaminar con ningun otro

material.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente a

(1 °C-30 °C /33 °F-86 °F).

COMPONENTES

Caja individual de vial de 40 g

Contenido: Blanco / Rosa

VIDA UTIL

3 afios a partir de la fecha de fabricacion.

% jCierre la tapa de inmediato después

del uso!

Hecho en Corea

Hydraulisches temporéares

Restaurationsmaterial

Gebrauchsanweisung

EMPFOHLENE INDIKATION

Von einem Zahnarzt als temporéres Fullmaterial

zu verwenden.

KONTRAINDIKATION

Kontraindiziert fir Patienten mit bekannter

Uberempfindlichkeit gegen hydraulische

temporéare Restaurationsmittel. Im Falle

einer Allergie wenden Sie sich an einen Arzt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Trocknen Sie den vorbereiteten
Hohlraum mit einem Baumwollpellet
(nicht austrocknen).

2. Tragen Sie die erforderliche Menge
Cimpat P/ Cimpat W mit einem geeigneten
Instrument in den Hohlraum ein.

3. Lassen Sie, um zu prifen, ob bei
Hohlraumen der Klasse | Stérungen
auftreten, den Patienten auf die Fillung
beiBen. Andernfalls Konturfillung an die
Hohlraumwénde anpassen.

4. Entfernen Sie Uberschiissiges Material,
indem Sie es mit einem feuchten
Baumwollpellet in Richtung der Rander
des Hohlraums wischen.

ANMERKUNGEN

SchlieBen Sie den Behélter sofort nach der

Entnahme der gewlinschten Menge.

Nicht Kontaminieren oder mit anderen

Materialien mischen.

LAGERUNG

Bei Raumtemperatur lagern

(1 °C-30 °C / 33°F-86 °F).

KOMPONENTEN

Einzelpackung mit 40 g Flaschchen

Inhalt: WeiB / Pink (Rosa)

HALTBARKEIT

3 Jahre ab Herstellungsdatum.

% Kappe sofort nach Gebrauch schlieBen!

Hergestellt in Korea

CitD

Materiale restaurativo idraulico

temporaneo

Istruzioni per I'uso

RACCOMANDAZIONI

Deve essere usato da un dentista professionista

come materiale di otturazione temporanea.

CONTROINDICAZIONI

Controindicato per pazienti con nota

ipersensibilita ai restaurativi idraulici

temporanei. In caso di allergia rivolgersi
al medico.

ISTRUZIONI PER L’'USO
. Asciugare la cavita gia preparata con un
pellet di cotone (non essiccare).

2. Applicare la quantita appropriata di Cimpat
P / Cimpat W nella cavita con l'uso di
una strumento adeguato.

3. Fare mordere il paziente sull’'otturazione
per controllare se ci sono interferenze
nel caso di carie di classe I. Altrimenti,
sagomare I'otturazione adattandola alle
pareti della cavita.

4. Rimuovere I'eccesso ripulendolo con
un pellet di cotone inumidito ai margini
della cavita.

NOTE

Chiudere il contenitore immediatamente dopo

aver preso il materiale necessario.

Non mischiare o contaminare con qualsiasi

altro materiale.

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente

(1 °C-30 °C / 33°F-86 °F).

Componenti

Scatole con singole fiale da 40 g

Contenuto: Bianco/ Rosa

DATA DI SCADENZA

3 anni dalla data di produzione.

% Chiudere il cappuccio

immediatamente dopo I'uso!

Prodotto in Corea

Material Hidraulico para

Restauracao Temporaria

Instrugdes de Uso

INDICACAO RECOMENDADA

Para ser utilizado por profissionais da area

odontolégica como material de preenchimento

temporario.

CONTRAINDICACAO

Contraindicado para pacientes com

hipersensibilidade conhecida a restauragdes

temporarias hidraulicas. Consultar servico
medico em caso de alergia.

ORIENTAQOES PARA USO
Secar a cavidade preparada com um
pellet de algodao (n&o dissecar).

2. Aplicar a quantidade necessaria de Cimpat
P/ Cimpat W na cavidade com o uso de
um instrumento adequado.

3. Deixar o paciente morder o preenchimento
para verificar se ha interferéncias no caso
de cavitacéo de Classe |. Caso contrario,
encher o contorno. Faca-o se adaptar
as paredes da cavidade.

4. Remover excesso com chumago de
algod&o humido em diregéo as margens
da cavidade.

OBSERVAGOES

Fechar o recipiente imediatamente apés a

remocgdo do material necessario.

N&o misturar ou contaminar com qualquer

outro material.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em temperatura ambiente

(1 °C-30 °C / 33°F-86 °F).

COMPONENTES

Caixa individual de frasco de 40 g

Conteudos: Branco / Rosa

VALIDADE

3 anos a partir da data de fabricagéo.

% Fechar a tampa imediatamente apés

o uso!

Fabricado na Coreia

G

Een hydraulisch, tijdelijk
restauratiemateriaal
Gebruiksaanwijzing

AANBEVOLEN INDICATIE

Dient door een tandarts te worden gebruikt

als tijdelijk vulmateriaal.

CONTRA-INDICATIE

Wordt afgeraden bij patiénten van wie bekend is

dat zij overgevoelig zijn voor tijdelijke vullingen.

Neem in het geval van een allergische reactie

contact op met een arts.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Droog de voorbereidde holte met een
watje (niet laten uitdrogen).

2. Breng de benodigde hoeveelheid Cimpat
P /Cimpat W aan in de holte met behulp
van een geschikt instrument.

3. Laat de patiént op de vulling bijten om
te kijken of er oneffenheden zijn in het
geval van een Klasse | caviteit. Of maak
gebruik van contourvullen door het aan
te brengen op de wanden van de caviteit.

4. Verwijder overtollig materiaal met een
vochtig watje tot aan de randen van de
caviteit.

OPMERKINGEN

Sluit de container direct nadat u het benodigde
materiaal eruit heeft gehaald.

Niet mixen of vervuilen met ander materiaal.
OPSALG

Opslag bij een temperatuur tussen

(1 °C-30 °C /33 °F-86 °F).
VERPAKKING

40 g flacon in individuele doos

Inhoud: Wit / roze

HOUDBAARHEID

3 jaar na de productiedatum.

% Sluit de dop onmiddellijk na gebruik!
Gemaakt in Korea

Hydrauliczny, tymczasowy materiat

wypetniajacy

Instrukcja uzytkowania

ZALECANE WSKAZANIA

Do stosowania przez dentyste jako tymczasowy

materiat wypetniajacy.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazane u pacjentow ze znang

nadwrazliwoscig na tymczasowe uzupetnienia

hydrauliczne. W przypadku wystapienia alergii
nalezy skontaktowac si¢ z lekarzem.

SPOSOB UZYCIA

1. Osuszy¢ opracowany ubytek za pomocg
wacika (nie wysuszac).

2. Za pomocg odpowiedniego narzedzia
natozy¢ niezbedna ilos¢ Cimpat P / Cimpat
W do ubytku.

3. W przypadku ubytkow klasy |, pozwoli¢
pacjentowi przygryz¢ wypetnienie, aby
sprawdzi¢, czy wystepujg zakiocenia.
W przeciwnym razie wypetni¢ kontur,
dostosowujgc go do $cian ubytku.

4. Usuna¢ nadmiar, wycierajac go wilgotnym
wacikiem w kierunku brzegéw ubytku.

UWAGI

Zamkna¢ pojemnik natychmiast po pobraniu

potrzebnego materiatu.

Nie mieszac ani nie zanieczyszcza¢ zadnym

innym materiatem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w temperaturze pokojowe;j

(1 °C-30 °C / 33°F-86 °F).

KOMPONENTY

Fiolka 40 g w opakowaniu jednostkowym

Zawarto$c: biaty / rozowy

OKRES PRZYDATNOSCI

3 lata od daty produkciji.

% Po uzyciu natychmiast zamkna¢

korek!

Wyprodukowano w Korei

Y6pauA|Ko UAIKO TIPOOWPIVAG

amnoKaTaoTaong

0dnyleg xpfong

ZYNIZTQMENH XPHZH

Xpron amnoé 0d0oVTIATPOUG WG MPOCWPLVE

UALKO TA)pwOoNG.

ANTENAEIZEIZ

Avtevdeikvutal yla aobeveig pe yvmo-rﬁ

unepeumcencm og UBPAUALIKA UALKA

TPOCWPLVAG AMOKATAGTAONG. € TepirTwon

aAepyiag, oupBouAeuTeite lATPO.

OAHFIEZ XPHZHZ

1. ZTeyvoTe TNV MPOETOLHACHEVT
KolIA6TNTa pe éva opalpidio anod
BapBAKL (UNV amo&npalveTe).

2. E¢apuoaTe v napaimtn noodtnta
Cimpat P/Clmpat W peoa otnv Kot)\ornra
He ™ xpnor] KAaTtaAAnAou opyavou.

3. ZnTthote anod Tov aoesvn va daykmoel
Y10 va EAEYEEL VI TUXOV TIPOEEOXEG
os nep{mrwon KoINOTNTAg Katnyopiag

. AlAQOPETIKA, CUUMANPKOOTE TO
nsptypauua MPOoCappolovTag To oTa
TOIXWHATA TNG KOIAOTNTAG.

4. Aqacupsore mv nepiooela 0Koum<ovraq
He éva uypo6 odpalpidlo and Bappakt
TPOG Ta MePLO®PLA TNG KOINOTNTAG.

ZHMEIQZEIZ

Khelote to doxelo apéowg petd v

agaipeon Tou UALKoU Tou anatteitat.

Mnv avapyviete i poAlvete pe dAlo

UALKO.

®YAA=H

duldooetal oe Beppokpacia dwuatiou

(1°C-30°C / 33 °F-86°F).

ZYZTATIKA

®LaA{dlo 40 g

MNeplexopeva: Aeuko / Pog

AIAPKEIA ZOQHZ

3 xpoévia and Tnv nNUePOUNVia Mapackeung.

% KAeivete To nopa apéowg peta

xpfon! )

Mapaokeudaletal otnv Kopéa

XuppaBnuyeH BpemeHeH

Bb3CTaHOBUTEJIeH maTtepuan

WVHCTpyKumK 3a ynoTtpeba

MPEMNOPBYUTEJIHO MOKA3AHUE

[a ce uanonsesa OT cTOMATONOr KaToO

MaTepuan 3a BpemeHHa 06Typauusa

NMPOTUBOMOKA3AHUA

MpoTurBONoOKasaH Npuv nauveHTn ¢ U3BeCcTHa

CBPBbXYYBCTBUTENHOCT KbM XUAPaBINYHN

BPEMEHHU Bb3CTaHOBUTENHW MaTepuanu.

B cnyyaii Ha aneprua, KOHCynTupariTe ce

C nekap.

WHCTPYKLMN 3A YNIOTPEBA

1. TMopcyweTe noaroTeBeHaTa KyxuHa ¢
namyue (Aa He ce U3cyllaBa Hamb/HO).

2. HaneceTe He06X0AMMOTO KOIMHECTBO
Cimpat P / Cimpat W B KkyxuHaTa c
nomoLLTa Ha NOAXOAALL MHCTPYMEHT.

3. HakapaiiTe nauveHTa aa cT1CHe MbiHeXa,
3a4a NpoBepuTe 3a CMYLLEHWA B CyYait
Ha kaBuTeT oT knac . B npotueeH cnyyan,
ochopmeTe KOHTYpa Ha Mb/iHeXa Ypes
afanTupaHe KbM CTEHWTe Ha KyXuHaTa.

4. OTcTpaHeTe M3nuWbKa, KaTto ro
n3bbplIeTe ¢ BAAXHO namyye KbM
pbboBeTe Ha KyxuHaTa.

BENEXKHU

KoHTelHepbT fa ce 3aTBOPW BeaHara cnep

N3BaXXAaHeTO Ha Heo6X0AUMUA MaTepuan.

[la He ce cmecBa unu 3ambpcABa € Apyrn

MaTepuanu.

CbXPAHEHUE

[la ce cbxpaHABa Npu CTaHa TemnepaTypa

(1 °C-30 °C / 33°F-86 °F).

KOMMNOHEHT

40 g hnakoH B MHAMBMAYyanHa KyTua

CoabpxxaHue: bano / po3oso

CPOK HA rOAgHOCT

3 roamHu OT AaTaTa Ha Npon3BOACTBO.

% 3aTBopeTe Kana4yeTo BegHara cnep

ynoTtpeb6a!

MpounsseneHo B KopenA

Ces>

Docasny hydraulicky rekonstrukéni

materia

Navod k pouZiti.

DOPORUCENA INDIKACE

Pro pouziti zubnim lékafem jako docasny

vypliovy material.

KONTRAINDIKACE

Kontraindikovano pro pacienty se se znamou

pfecitlivélosti na do€asné hydraulické

rekonstrukéni pripravky. V pfipadé alergie

odeslete k lékafi.

POKYNY K POUZITi
. Vysuste pfipravenou dutinu vatovou
kuli€ku (nepresuste).

2. Naneste potfebné mnozstvi Cimpat P /
Cimpat W do dutiny vhodnym néstrojem.

3. Nechte pacienta zkousnout vypln ke
kontrole ruSeni v pfipadé vyplné dutiny
tfidy I. Jinak upravte okraje vyplné podle
stén dutiny.

4. Odstrarite pfebyte¢ny material otfenim
okrajl dutiny vihkou vatovou kulickou.

POZNAMKY

Zaviete nadobku ihned po vyjmuti

pozadovaného materiélu.

Nesmésujte ani nekontaminujte Zzadnym

jinym materialem.

SKLADOVANI

Skladujte pfi pokojové teploté

(1°C-30 °C / 33°F-86 °F).

KOMPONENTY

Krabi¢ky s jednotlivymi lahvickami 40 g

Obsah: bily / rdzovy

DOBA POUZITELNOSTI

3 roky od data vyroby

% lhned pouziti zaviete viéko!

Vyrobeno v Koreji

Hydraulisk midlertidigt
genopretningsmateriale
Brugsvejledning

ANBEFALET INDIKATION

Beregnet til brug af tandleeger, som et

midlertidigt pafyldningsmateriale.

KONTRAINDIKATION

Kontraindiceret til patienter med kendt

overfalsomhed over for hydrauliske midlertidige

styrkende midler. | tilfaelde af allergi, bedes
du kontakte din leege.

BRUGSVEJLEDNING

1. Tor det forberedte hulrum med en
bomuldskugle (ma ikke torres).

2. Pafer den ngdvendige meengde Cimpat P
/Cimpat W i hulrummet med et passende
instrument.

3. Lad patienten bide pa fyldet, for at
kontrollere for interferens i tilfeelde af
kaviteter i klasse |. Ellers skal du fylde
hullet ved at tilpasse det til siderne i hullet.

4. Fjern overskydende blanding, ved at tarre
det af med en fugtig bomuldskugle mod
kanten af hullet.

BEMAERKNINGER

Luk beholderen umiddelbart efter fiernelse,

af det pakraevede materiale.

Bladningen ma ikke blandes eller kontamineres

med andre materialer.

OPBEVARING

Opbevares i stuetemperatur

(1 °C-30 °C / 33°F-86 °F).

KOMPONENTER

40 g hver i individuel boks

Indhold: Hvid/lyserad
OPBEVARINGSTID

3 ar fra fremstillingsdatoen.

% Seet proppen pa straks efter brug!
Fremstillet i Korea

Ajutine hiidrauliline taastusmaterjal

Kasutusjuhised

SOOVITATAV NAIDUSTUS

Kasutamiseks hambaarstile ajutise

taitematerjalina.

VASTUNAIDUSTUS

Vastundidustatud patsientidele, kellel

on Ulitundlikkus ajutiste hidrauliliste

taastusmaterjalide suhtes.

KASUTAMINE

1. Kuivatage ettevalmistatud kaviteet
puuvillatampooniga ( desikanti mitte
kasutada).

2. Pange kaviteeti vajalik kogus toodet
Cimpat P/ Cimpat W, kasutades sobivat
instrumenti.

3. Laske patsiendil taidist hammustada, et |
klassi kaviteedi korral kontrollida sobivust
teiste hammastega. Vajadusel kasutage
kontuurtéidet, sobitades toodet kaviteedi
seintega.

4. Eemaldage liigne toode puhkides niiske
puuvillatampooniga kaviteedi servade

_poole.

MARKUSED

Parast vajaliku materjalikoguse véljavotmist

sulgege pakend kohe.

Arge segage ja vaéltige saastumist teiste

materjalidega.

SAILITAMINE

Sailitada toatemperatuuril

(1 °C-30 °C / 33 °F-86 °F)

KOMPONENDID

40 g viaal eraldi karbis

Koostis: Valge/ Roosa

SAILIVUSAEG

3 aastat alates tootmise kuup&evast.

% Pérast kasutamist sulgege kork

kohe!

Valmistatud Koreas

G

Hydraulinen tilapdinen

paikkamateriaali

Kéayttbohjeet .

SUOSITELTU KAYTTOAIHE

Kéytettavaksi ammattimaisessa

hammaslaakéritoiminnassa tilapaisena

tayttdmateriaalina.

VASTA-AIHE

Vasta-Aiheinen potilaille, joilla on tunnettu

yliherkkyys hydraulisille tilapaisille

paikkamateriaaleille. Allergiatapauksissa
ota yhteytta laékariin.

KAYTTOOHJEET

1. Kuivaa valmisteltu ontelo puuvillapelletilla
(ala kayta kuivausainetta).

2. Levitariittdva maéaré Cimpat P/ Cimpat W
-ainetta onteloon kayttamalla soveliasta
insturmenttia.

3. Pyyda potilasta puremaan hampaat
yhteen tarkistaaksesi taytén kohdalta
mahdolliset esteet Luokka I:n
reikaisyystapauksessa.



Muute muotoile tayte ontelon
seindmien muotojen mukaisesti.

4. Poista likamateriaali pyyhkimalla se
pois kostutetulla puuvillapelletilla kohti
ontelon reikia.

HUOMAUTUKSIA

Sulje Sailio valittdmasti, kun tarvittavan

materiaalin ottamisen jalkeen.

Ala sekoita tai pilaa milladn muulla

materiaalilla.

VARASTOINTI

Varastoi huoneenlammésséa

(1 °C-30 °C / 33°F-86 °F).

KOMPONENTIT

40 g ampullia yksittaisessé laatikossa

Sisaltd: Valkoinen / Vaaleanpunainen

SAILYVYYSAIKA

3 vuotta valmistuspaivamaarasta.

% Sulje tulppa valittdmasti kaytén

jalkeen!

Valmistettu Koreassa

Chud

Hidraulikus ideiglenes

helyredllité anyag

Hasznalati Gtmutato

AJANLOTT JAVALLAT

A fogorvosi szakember altal ideiglenes

téltéanyagként hasznalando.

ELLENJAVALLAT

Ellenjavallt azoknak a betegeknek, akik

tulérzékenyek a hidraulikus ideiglenes

helyredllito-anyagokra. Allergia esetén

forduljon orvoshoz. .

HASZNALATI UTMUTATO

1. Szaritsa meg az elbkészitett Greget
egy vattalabdaccsal (ne szaritsa meg).

2. Aziregben alkalmazza a szikséges
mennyiségl Cimpat P / Cimpat W
terméket egy arra alkalmas eszkdz
hasznalataval.

3. Hagyja, hogy a beteg raharapjon a
téltéanyagra, hogy ellenérizze az
interferenciat az |. osztalyba tartozo
szuvasodas esetén Egyébként toltse
ki a konturokat az treg faldhoz valo
hozzaigazitassal.

4. Tavolitsa el a felesleget egy egy nedves
vattapamaccsal az lireg szelérol.

MEGJEGYZESEK

A szilkséges mennyiség eltavolitasa utan

azonnal zéarja vissza a tartalyt.

Ne keveredjen vagy érintkezzen mas

anyaggal.

TAROLAS

Térolja szobahémérsékleten

1°C-30 °C / 33 °F-86°F).

OSSZETEVOK

40 grammos ampulla egyedi dobozban

Tartalom: Fehér/rozsaszin

SZAVATOSSAGI IDO

A gyartasi datumtél szamitott 3 év

% Hasznalat utan azonnal zarja

vissza a kupakot!

Szarmazasi hely: Korea

Ci

Hidrauliné laikinojo restauravimo

medziaga

Naudojimo instrukcija

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Produktas skirtas naudoti odontologams kaip

laikina uzpildymo medziaga.

KONTRAINDIKACIJOS

Netinka pacientams, kuriems nustatytas

padidéjes jautrumas hidraulinéms laikinojo

restauravimo medziagoms. Alergijos atveju
pasitarkite su gydytoju.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Paruostg ertme nusausinkite vatos rutuliuku
(nedziovinkite).

2. Naudodamitinkamg instrumenta, j ertme
jdékite reikiama ,Cimpat P / Cimpat W*
kiekj.

3. Paraginkite pacientg sukasti uzpildg
ir patikrinkite, ar jis netrukdo (I klasés
kavitacijos atveju). PrieSingu atveju
formuokite uzpilda, pritaikydami jj prie
ertmés sieneliy.

4. Nusluostykite produkto pertekliy drégnu
vatos rutuliuku, braukdami link ertmeés krasty.

PASTABOS

Paéme reikiamag medZiagos kiekj, nedelsdami

uzdarykite inda.

Nemaisykite su kitomis medziagomis ir

neuzterskite jomis produkto.

LAIKYMAS

Laikymo temperatira nuo

(1 °C-30 °C / 33°F-86 °F).

SUDETINES DALYS

40 g buteliukas atskiroje dézutéje

Turinys: baltas / rausvas .

TINKAMUMO NAUDOTI TRUKME

3 metai nuo pagaminimo datos.

% Panaudoje nedelsdami uzdarykite

dangtelj!

Pagaminta Koréjoje

v

Hidraulisks pagaidu atjauno$anas

materials

LietoSanas noradtjumi

IETEICAMA INDIKACIJA

Jalieto profesionalam stomatologam ka

pagaidu aizpildisanas materials.

KONTRINDIKACIJA

Paredzets pacientiem ar hiperjutibu pret

hidrauliskiem pagaidu atjaunotajiem. Alergijas

gadijuma vérsieties pie arsta.

LIETOSANAS NORADIJUMI

1. Nosusiniet sagatavoto dobumu ar vates
tamponu (nezaveéjiet).

2. lepildiet dobuma nepiecieSamo Cimpat
P / Cimpat W, izmantojot atbilstoSu
instrumentu.

3. Laujiet pacientam sakost pildijumu, lai
parbaudrttu traucéjumus | klases dobuma.
Pretgja gadijuma konturgjiet pildTjumu,
piemérojot to dobuma sienam.

4. Nonemiet parpalikumus, noslaukot tos
ar mitru vates tamponu dobuma malu
virziena.

PIEZIMES

Aizveriet trauku nekaveéjoties péc nepiecieSama

materiala iznems$anas.

Nejauciet ar citiem materialiem.

UZGLABASANA

Uzglabajiet telpas temperatura

(1 °C-30 °C /33 °F-86 °F).

SASTAVDALAS

40 g flakona karba

Sastavs: Balts/roza

DERIGUMA TERMINS

3 gadi no |zgatavosanas datuma.
*Aizveriet vacinu nekavéjoties pec
lietoSanas!

Izgatavots Koreja

Material de restaurare temporara

hidraulic

Instructiuni de utilizare

INDICATII

Se va utiliza de catre medicul stomatolog ca

material de restaurare temporara

CONTRAINDICATII

Este contraindicat la pacientii cu

hipersensibilitate la materialele hidraulice

de restaurare temporara.

In caz de alergie, consultati medicul.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Uscati cu o buleta de vata cavitatea
pregatita (nu deshidratati).

2. Aplicati cantitatea necesara de Cimpat P
/ Cimpat W in cavitate, cu ajutorul unui
instrument adecvat.

3. Rugati pacientul s& muste pe obturatia
temporara pentru a verifica daca exista
interferente in cazul cavitatilor de clasa l.
In caz contrar, umpleti cavitatea adaptand
materialul la peretii cavitatii.

4. Indepartatl excesul stergandu -lcu o buleta
de vata umeda spre marginile cavitatii.

NOTE

Inchideti recipientul imediat dupa indepéartarea

materialului necesar.

Nu amestecati sau contaminati cu oricare

alt material.

DEPOZITARE

Pastrati la temperatura camerei

(1°C- 30 °C /33 °F-86 °F)

FORMA DE PREZENTARE

Cutie individuala cu flacon de 40 g

Continut: Alb/roz

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani de la data fabricarii

% Inchldetl capacul imediat dupa

utilizare!

Fabricat in Coreea

GO

Hydraulicky docasny regeneraény

material

Navod na pouzitie i

ODPORUCANA INDIKACIA

Na pouzitie len zubnymi lek&rmi ako do¢asny

vyplrovy material.

KONTRAINDIKACIE

Tento pripravok je kontraindikovany u pacientov

s0 znamou hypersenzitivitou na hydraulické

doCasné vyplnové materialy. V pripade alergie

sa poradte s lekarom.

NAVOD NA POUZITIE

1. Pripravenu dutinu vysuste bavinenou
peletou (nevysusovat).

2. Vhodnym nastrojom naneste do dutiny
potrebné mnozstvo Cimpat P / Cimpat W.

3. Pacienta poziadajte, aby zahryzol do
vyplne, aby sa skontrolovali rusivé
momenty v pripade kavitacie triedy I. V
opacnom pripade vyplii vytvarujte tak,
Ze ju prispdsobite stenam dutiny.

4. Nadbytoény material odstrarite zotretim
navlhcenou bavinenou peletou smerom
k okrajom dutiny.

POZNAMKY

Nadobku uzatvorte hned po odstraneni

pozadovaného materiélu.

Zabrarite zmieSaniu alebo znecisteniu inym

materialom.

SKLADOVANIE

Skladovat pri izbovej teplote

(1°C az 30 °C /33 °F az 86 °F).

ZLOZKY

Samostatna Skatulka na 40 g liekovku

Obsah: Biela/Ruzova

SKLADOVATELNOST

3 roky od datumu vyroby.

% Uzatvorte vieékom ihned’ po pouziti!

Vyrobené v Kérei

€D

Hidravliéni zaasni restavracijski

material

Navodila za uporabo

PRIPOROCENE INDIKACIJE

Izdelek je primeren za uporabo s strani

zobozdravstvenega strokovnjaka kot zacasni

polnilni material.

KONTRAINDIKACIJE

Izdelek je kontraindiciran za uporabo pri

bolnikih z znano preobéutljivostjo na hidravlicne

zacCasne restavracijske materiale. V primeru
alergije se posvetujte z zdravnikom.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pripravljeno zobno luknjico posusite z
zobnim tamponom (ne izsusite).

2. S primernim instrumentom nanesite
potrebno koli¢ino Cimpat P / Cimpat W
Vv luknjico.

3. Poskrbite, da bolnik ugrizne v polnilo, in
tako preverite glede nepravilnosti v primeru
luknjic razreda |. Sicer oblikujte polnilo
tako, da ga prilagodite stenam luknjice.

4. Odstranite odvec¢no koli¢ino tako, da jo
obriSete z vlaznim zobnim tamponom,
pri cemer se pomikajte proti robovom
luknijice.

OPOMBE

Vsebnik zaprite takoj po odstranitvi potrebne

koli¢ine materiala.

Ne mesajte ali kontaminirajte z nobenim

drugim materialom.

SHRANJEVANJE

Shranjujte pri sobni temperaturi

(1°C-30°C /33 °F-86 °F).

SESTAVINE

40-g fiola v posamezni Skatlici

Vsebina: bela/roznata

ROK UPORABNOSTI

3 leta od od datuma proizvodnije.

% Po uporabi takoj namestite

pokrovcek!

Proizvedeno v Koreji

<

Hydrauliskt temporart
tandfyliningsmaterial
Anvéandningsanvisningar
REKOMMENDERAT ANGIVANDE

Att anvéndas av utbildade tandlakare som
ett tillfélligt tandfyliningsmaterial.
KONTRADIKTION

Kontraindicerat for patienter med kand
Overkanslighet mot hydrauliska tillfalliga

tandfyliningsmaterial. Vid allergi, se lékare.

ANVANDNINGSANVISNINGAR

1. Torkaden férberedda kaviteten med en
bomulispellet (torka inte ut helt).

2. Applicera den nddvandiga mangden
Cimpat P / Cimpat W i kaviteten med
hjélp av ett lampligt instrument.

3. Lat patienten bita ihop ner mot fyIInlngen
for att kontrollera stérningar pa grund av
kavitet Klass |. Konturfyll annars genom
att anpassa den till kavitetsvaggarna.

4. Avlagsna dverskottet genom att torka
av det med en fuktig bomullspellett mot
kavitetskanten.

NOTERINGAR

Stang behallaren direkt efter begért material

tagits ur.

Blanda inte eller kontaminera med nagra

andra material.

FORVARING

Férvara vid rumstemperatur

(1 °C-30 °C / 33°F-86 °F).

KOMPONENTER

Individuell férpackning for 40 g glasflaska

Innehall: vIT/rOSA

HALLBARHET

3 ar fran tillverknings datumet.

% Sténg locket omedelbart efter

anvéndning!

Tillverkad i Korea

Ch>

Hidrauli¢ki privremeni restorativni

materijal

Upute za uporabu

PREPORUCENA INDIKACIJA

Za upotrebu od strane stomatologa kao

privremeni materijal za punjenje.

KONTRAINDIKACIJA

Kontraindicirano za bolesnike s preosjetljivo$¢u

na hidrauliéne privremene restorativne

materijale. U slu€aju alergije, obratite se
lijeéniku.

SMJERNICE ZA UPORABU
Osusite pripremljenu Supljinu pamuénim
peletom (nemojte isusivati).

2. Nanesite potrebnu koli¢inu Cimpat
P / Cimpat W u Supljinu s pomoéu
odgovarajuceg instrumenta.

3. Recite pacijentu da zagrize punjenje radi
provjere ima li smetnji u slu¢aju pojave
Supljina klase I. U protivnom, punite konture
prilagodavanjem zidovima Supljine.

4. Obrisite visak vlaznim pamuc¢nim peletom
prema rubovima Supljine.

NAPOMENE

Zatvorite spremnik odmah nakon uklanjanja

potrebnog materijala.

Ne mijeSajte i ne kontaminirajte s bilo kojim

drugim materijalom.

SKLADISTENJE

Cuvaijte na sobnoj temperaturi

(1 °C-30 °C /33 °F-86 °F).

KOMPONENTE

Posuda za pojedinacne bocice od 40 g

Sadrzaj: Bijelo / ruzi¢asto

ROK TRAJANJA

3 godine od datuma proizvodnje.

% Zatvorite éep odmah nakon uporabe!

Proizvedeno u Koreiji

fr - Symboles
en - Symbol

es - Simbolos
de - Zeichen

it - Simboli

pt - Simbolos
nl - Symbolen
pl - Symbole
el - ZopBoAa
bg - Cumsonu
cs - Symboly

&

fr -Fabricant

en - Manufacturer
es -Fabricante

de - Hersteller

it -Produttore

pt - Fabricante

nl -Fabrikant

pl -Producent

el -NapaoksuaoTig
bg - Mpounssoputen
cs - Vyrobce

=

fr - Utiliser avant

en - Use By

es - Usado por

de - Verwenden bis

it -Uso previsto

pt -Usar até

nl - Gebruiken véor
pl -Data przydatnosci
el - Xpnoipomoinote éwg
bg - Usnonssait no

cs - Pouzitelné do

ol

fr -Date de fabrication

en - Date of manufacture

es - Fecha de fabricacion

de - Herstellungsdatum

it -Data di produzione

pt - Data de fabrico

nl -Productiedatum

pl - Data produkcji

el -Hpepopnvia
TIOPAOKEUNG

bg - faTa Ha
Npou3BOACTBO

LOT

fr -Code de lot

en - Batch Code

es - Cadigo de lote

de - Chargennummer
it -Codice Lotto

pt - Codigo de lote

nl - Partijcode

pl -Kod partii

el -Kwdikog Napridag
bg - Koa Ha naptupata
cs - Kod baleni

da - Symbolforklaring
et - Siimbolid

fi - Symbolit

hu - Szimbélumok
It - Simboliai

Iv - Simboli

ro - Simboluri

sk - Symboly

sl - Simboli

sv - Symboler

hr - Simboli

da - Producent
et -Tootja

fi -Valmistaja
hu - Gyarté

It -Gamintojas
v -Razotajs
ro - Producator
sk - Vyrobca

sl -lzdelovalec
sv -Tillverkare
hr -Proizvodaé

da - Anvendes for

(1]

fr - Consulter le mode
d’emploi

en - Consult instructions
for use

es - Consulte las
instrucciones de uso

de -G

cs - Viz navod k pouziti

da - Se brugsanvisningen

et -Tutvuge
kasutusjuhendiga

fi - Lue kéyttoohjeet

hu - Lasd a hasznalati

beachten

it -Consultare le
istruzioni per 'uso

pt - Consulte as
instrucoes de
utilizacdo

nl -Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing

pl -Nalezy przeczyta¢
instrukcje obstugi

el -ZupPouleureite TIg
odnyieg xpriong

bg - KoHcynTupaiite ce
C yKasaHuATa 3a
ynotpe6a

c € 1639

It -Vadovaukités
naudojimo
instrukcijomis

Iv - Skat. lietoSanas

instrukcijas

- Consultati

instructiunile de
utilizare

sk - Precitajte si navod na
pouzitie

sl -Glejte navodila za
uporabo

sv -Las bruksanvisningen

hr - Pogledajte upute za
uporabu

r

o

fr -Marque CE et numéro d’identification de

et -K

J

fi - Viimeinen kayttopalva

hu - Felhasznalhat6
It -Tinka iki
v -lzlietot Iidz
ro - A se utiliza pana la
sk - Spotrebovat do
- Uporabil
sv - Anvénd innan
hr - Upotrijebiti do

cs - Datum vyroby

da - Fremstillingsdato
et - Tootmise kuupéev
fi - Valmistuspaiva
hu - Gyartasi datum

It -Pagaminimo data

v -lzgatavo$anas datums

ro - Data fabricatiei

sk - Datum vyroby

sl -Datum izdelave

sv - Tillverkningsdatum
hr - Datum proizvodnje

da- Partikode

et - Partii kood

fi -Erdnumero
hu - Tételszam

It -Partijos kodas
Iv - Partijas kods
ro - Numarul lotului
sk -Kaod Sarze

sl - Oznaka serije
sv - Batchkod

hr - Oznaka serije

Iorgani notifié. Le produit est conforme aux
dispositions de la directive 93/42/CEE relative
aux dispositifs médicaux

en - CE - Mark and identification number of notified
body. Product conforms to the essential
requirements of the Medical Device Directive

93/42/EEC

es - CE - Marca y numero de identificacion del
cuerpo notificado. El producto cumple los

) iales de la Directiva de
dlsposmvos médicos 93/42/EEC
de -CE- ichnung und N der
lle Das Erzeugnis entspricht

den Vorgaben der Richtlinie 93/42/EWG iiber

Medizinprodukte

it -CE - Marcatura e codice identificativo
dell’organismo notificato. Prodotto conforme ai
requisiti essenziali della Direttiva sui Dispositivi

Medici 93/42/CEE

-

p

- Marcacao CE e numero de identificacao do

organismo notificado. O produto esta em
conformidade com os requisitos iais da
Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE

n

I

fr -Limites de la température
en - Temperature limitation

es - Limitacion de temperatura
de - Temperaturgrenzwerte

it -Limite di temperatura

pt -Limitacdo de temperatura
nl - Temperatuurlimiet

pl - Ograniczenie temperatury
el -MNepiopiopdg Beppokpaciag
bg - TemnepaTypHu orpaHu4yeHua
cs - Teplotni omezeni

da - Temperaturgraense

et - Temperatuuripiirang

fi -Lampdtilarajoitus

hu - Homérséklet-korlat

It -Temperaturos ribos

Iv - Temperatiras ierobezojums
ro - Limita de temperatura

sk - Teplotné hrani¢né hodnoty
sl - Temperaturna meja

sv - Temperaturbegransning
hr - Temperaturna granica

da - CE - Mzerke og identifikationsnummer
for notificeret organ. Produktet er i
overensstemmelse med de vaesentligste krav i
direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EQF

et -Teavitatud asutuse CE-mérgis ja
identifitseerimisnumber. Toode vastab
meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMU
pohinduetele

fi - CE-merkinta ja ilmoitetun laitoksen
tunnusnumero. Tuote on ladkinnallisista
laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY
olennaisten vaatimusten mukainen

hu -CE - B szervezet jelolése és
azonositészama. A termék eleget tesz az
orvostechnikai eszk6zokrdl sz616 93/42/EGK
iranyelv alapvet6 kovetelményeinek

It - CE Zenklas ir notifikuotos jstaigos identifikacijos
numeris. Gaminys atitinka medicinos prietaisy
direktyvos 93/42/EEB pagrindinius reikalavimus.

Iv - CE - markgjums un pilnvarotas iestades
identifikacijas numurs. Izstradajums atbilst
medicinas ieri¢u direktivas 93/42/EEK

- CE - Merkteken en identificatienummer van de

erkende instantie. Het product voldoet aan de

essentiéle vereisten van Richtlijn 93/42/EEG

p

1de medische ht
- CE - Znak i numer identyfikacyjny jednostki

notyfikowanej. Produkt spetnia zasadnicze
wymagania Dyrektywy 93/42/EWG dotyczacej

wyrobéw medycznych
-3Apa CE kai uvuvvalonxéq apiBuég Tou

el

KOIVOTIOINMEVOU opvawouou To np0|ov

PP Tai pe TIQ B

G anaITAOEIG TG

oﬁnvluq 93/42/EOK mepi |u'rpo1'sxvvov|va

l'lpOIOVTl.l)V
bg - CE - May

>HEH Homep

v upeHTUd

Ha.HOTUchMLUMPaHNA opraH. MpoaykTa oTroBapA

Ha usncksanuATa Ha IMPEKTUBA 93/42/EUO

HA CbBETA OTHOCHO MeaMLMHCKUTE U3aenua
cs - CE - Znacka a identifikacni ¢islo oznameného

subjektu. Produkt je v souladu se

zékladnimi pozadavky smérnice 93/42/EEC o

zdravotnickych prostiedcich

prasibam

ro -Marca| CE, un numar de identificare al
organismului notificat. Produsul este conform
cu cerintele esentiale din Directiva 93/42/CEE
privind dispozitivele medicale

sk - CE - Znacka a identifikacné ¢islo notifikovaného
organu. Vyrobok spifia zakladné poziadavky
smernice o zdravotnickych pomdckach 93/42/
EHS

sl - CE - Oznaka in identifikacijska Stevilka
priglasenega organa. Izdelek ustreza bistvenim
zahtevam Direktive o medicinskih pripomockih
93/42/EGS

sv - CE-mérke och identifikationsnumret for det
anmalda organet. Produkten uppfyller de
grundldggande kraven i direktiv 93/42/EEG om
medicintekniska produkter

hr - CE - oznaka i identifikacijski broj prijavljenog
tijela. Proizvod je sukladan s osnovnim
zahtjevima Direktive 93/42/EEC za medicinske
proizvode

| Ec [ReP]

fr - Représentant autorisé dans I'UE

en - Authorized representative in the EC

es - Representante autorizado en la CE

de - Bevollméchtigte/r in der EU

it - Rappresentante autorizzato nella CE

pt - Representante autorizado na CE

nl - Erkende vertegenwoordiger in de EG

pl -Upowazniony przedstawiciel w UE

el -EEouaiodoTnuévog avTimpoownog oTig
X@peg Tng EE

bg - OTopusupan npeactaesuten B EO

cs - Povéreny zastupce v ES

da - Autoriseret repraesentant i EF

et -Volitatud esindaja Euroopa Komisjonis

fi - Valtuutettu edustaja EY:ssa

hu - Hivatalos képvisel az EK-ban

It -]galiotas atstovas EK

Iv - Pilnvarotais parstavis EK

ro - Reprezentant autorizat in CE

sk - Opravneny zastupca v ES

sl - Pooblasceni zastopnik v ES

sv - Auktoriserad representant inom EG

hr - Ovlasteni predstavnik u EZ

\'//

ZK

fr - Tenir a I'écart de la lumiére directe du soleil

en - Keep away from sunlight

es - Mantener alejado de la luz solar directa

de - Vor Sonneneinstrahlung schiitzen

it -Tenere lontano dalla luce solare diretta

pt -Manter longe da luz solar direta

nl - Uit direct zonlicht houden

pl -Trzymacé z dala od $wiatta stonecznego

el -KpatioTe Ta pakpia and To Gueco
nAiaké dpwg

bg - Ma3seTe ot npAka cnbHYeBa CBETNUHA

cs - Chrarite pred pfimym slune¢nim zafenim

da - Holdes borte fra sollys

et - Kaitske otsese paikesevalguse eest

fi - Ali altista suoralle auringonvalolle

hu - Kézvetlen napfénytdl védend6

It - Saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy

Iv - Sargat no tieSas saules gaismas

ro - A se feri de lumina solara directa

sk - Chrarite pred priamym sineénym svetiom

sl - Ne hranite na neposredni sonéni svetlobi

sv - Skyddas mot direkt solljus

hr - Cuvajte od izravnog sunéevog svjetla

wl Manufacturer METABIOMED CO.LTD.
270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Korea

Meta Biomed Europe GmbH
Wiesenstr. 35, 45473 Miilheim an der Ruhr,
Germany
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