SeptoCompo Shape - Silicone brushes for composites shaping @)

SeptoCompo Shape were developed to promote easiness and Erecisioﬂ in shaping composites,
both direct and indirect restorations. The kit contains a slra\%h instrument, which facilitates the
access o the vestibular anterior/posterior teeth, as well as for laboratory work, and an angled
instrument, which allows an easier and more comfortable access to the hn?ual@alatal region of
the anlenor/goslermr teeth and to the occlusal region of posterior teeth. The brushes are
interchangeable, made of silicone rubber, anti-adherent and available in four different sha?es and
two_different hardness (hard and soft I\ps), which allows to shape the composite to obtain the
desired tooth anatomy. The possibility of rotating the brushes on the end of the instrument
provides comfort during its use. Using SeptoGompo Shape avoids the typical lines and marks
caused by hard instruments and, consequently, the differences of shine and color that they may

cause,
Use: Select the instrument and brush (tip), which best fits to the clinical case. Place the brush on
the end of the instrument. Rotate the brush to reach the best position. Shape the composite with
light touches, starting with the hard brushes (blue) and finishing with the soft brushes wmte}.
Size: Available in 4 different shapes: Double chamfered edge cut; Single chamfered edge cut;
Double anqlsd chamfered edge cut; Flame. Warnings, precautions and restrictions:
Professional use. If there is proven a\lergy to any of its components, the product must not be
used. To avoid an accidental swaHowm? of this product, it is necessary the application of a tofal
isolation technique of the operatory field. It is recommended to clean the silicone brushes with
alcohol after each use to remove composites excess in order to ensure their anti-adherence
Sterilization can cause a slight change in the coloring of the paint brushes and handles but does
not affect its functionality. Product not recommended for: condensable composites, flow
composites, amalgams, glass ionomer cement and self-curing acrylic resins. Ane/ serious
incident related to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority
of the Member State in which the user and/or patient is established. Cleaning and sterilization:
Autoclavable (126°C - 16min / 134°C - 18min). Before sterilization, proceed with the cleanin
using water and enzymatic detergent. Cleaning: Carry out the cleaning with the aid of water an:
enzymatic delergent 4 enzgmes mylase, Profease, Lipase and Carbohydrase) and with pure pH
range between 6.5 - 7.5. Prepare the solution according to the manufacturer's instructions. The
water should be potable. For a better effectiveness, it is recommended that the temperature be
etween 40°C and 55°C. Submerge the products and leave in contact for 5 minutes with the
solution. Remove parts and rinse under running water for at least 10 seconds. Dry the pieces with
absorbent paper or disposable wipes. Inspection: Check the product before each use, seeing if
there is damage to brushes that prevent %ro er performance, and do not use in such cases
Composition:” Instruments: Polysulfone Soft brushes; Silicone and titanium dioxide. Hard
brushes: Silicone, titanium dioxide, aluminum oxide and atoxic colorants. Storage: To be stored
in a cool and fresh g\ace Fro\ectedﬁorﬂ sunlight. X
Presentation: (105020019 - SeptoCompo Shape Soft/Hard - 2 instruments and 8 brushes

SeptoCompo Shape - Pinceaux en silicone pour modeler les composites

Les instruments en silicone SeptoCumFo Shape ont été développés pour modeler et sculpter les
composites dentaires dans les restaurations directes et indirectes avec facilité et précision. Le kit
se compose d'une poignée droite qui facilite le travail dans la surface vestibulaire des dents
antérieures/postérieures, ainsi que dans le travail de laboratoire, aussi que d'une poignee
angulaire qui facilite I'acces  la surface linguale/palatine des dents antérieures/postérieures et la
surface occlusale des dents postérieures. Les pointes sont interchangeables, fabriquées en
mousse de silicone, antiadhésives et ont quatre formats différents dans deux consistances Esoﬁ
et hard), qui permettent de modeler le cumPosng pour obtenir I'anatomie naturelle de la dent. La
ch_sm\me de faire pivoter les pointes sur 'extrémité de la poignée optimise le confort pendant
utilisation. L'utilisation du SeptoCompo Shape évite les lignes typiques et marques générées
parJes m?lruments durs et, par conséquent, les différences de luminosité et de couleur qu'ils

roduisen
ﬂsage: Choisir [a poignée et la pointe qui conviennent le mieux aux besoins de cliniques. Fixer
la pointe a I'extrémité de I'instrument. Les pointes peuvent étre pivotées sur I'extrémité de la
instrument jusqu'a ce qu'il trouve la bonne position pour e travail en question. Modglisation du
composite avec des touches légeres et intermittentes, en commencant par les pointes les plus
dures (bleues) et en finissant les details avec les pointes soft (blanches). Formes: Disponible en
4 formats différents; Biseau Double; Biseau Simple; Biseau double incliné; Flamme.
Avertissements, précautions et restrictions: Usage professionnel. Lorsquiil existe une
allergie prouvee a un des composants, e produit ne doit pas étre utilisé. Nous recommandons
que 1"utilisation du produit Soit toujours accompagnée de I'isolation absolue du chamy
opératoire, dans la mesure ou des objets libres peuvent tre déglutis ou aspirés accidentellement.
Il est recommandé de désinfecter les points en silicone avec de |'alcool aprés utilisation pour
éliminer I'exces de composite, afin de maintenir I'anti-adnérence. La stérilisation Reul
occasionner un Iéger changement au niveau de la_coloration des pinceaux et des manches,
toutefois cela naffecte pas leur fonctionnalité. Produit non approprié pour: composites
condensables, composites fluides, amalgame, ciment verre ionomere et composites acryliques
auto-durcissantes. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire I'objet d'une
notification au fabricant et a I'autorité compétente de I'ttat membre dans lequel I'utilisateur et/ou
Ie patient est établi. Nettoyage et stérilisation: Autoc\avab\eé]ZS”C - 16min /134°C - 18min).
Avant a stérilisation faire un nettoyage avec de I"eau et un détergent enzymatique, Nettoyage:
réaliser le nettoyage a ['aide d'eau ef de détergent quadri-enzymatique (Amylase, Protéase, Lipase
et_Carbohydrase) et dans une plage de pH pur entre 6,5 —7,5. Préparer la solution suivant les
orientations du fabricant. L'eau doit étre potable. Pour une efficacité accrue, la température
recommandee est comprise entre 40°C et 55°C. Submerger les produits et les laisser en contact
avec la solution durant 5 minutes. Retirer les pieces et les rincer a 'eau courante durant au moins
10 secondes. Secher les pieces avec du papier absorbant u des mouchoirs jetables. Inspection

verifiez le produit avant chaque utilisation, en observant s'ily a des degats sur les pinceaux qu:
emPéchera\enl le fonctionnement adéqual, et ne Iutilisez pas dans ce cas. Composition:
Instruments: Polysulfone. Pointes Soft” Silicone et dioxyde de titane. Pointes Hard: Silicone,
dioxyde de titane, oxyde d'aluminium et colorants non foxiques. Stockage: Stocker dans un
endroit sec, frais et a [ abri de la lumiere solaire.

Présentation: 0105020019 - SeptoCompo Shape Soft/Hard - 2 instruments et 8 pointes

SeptoCompo Shape - Silikonbiirsten zur Formung der Kompositfillung

Die SeptoCompo Shape Silikonbiirsten wurden entwickelt, um Prézision und einfache Handhabe
bei der Formunﬁ der Kompositfiillung zu fordern, bei indirekten sowie direkten Restaurationen.
Das Set beinhaltet ein gerades Instrument, welches den Zugriff auf die hinteren und vorderen
Vestibularzahne, sowie die Laborarbeil vereinfacht, und ein” gewinkeltes Instrument, welches
einen einfacheren und komfortableren Zugriff auf die Zungen- und Gau[ﬂenreﬁmn der vorderen
und hinteren Zahne und auf die okklusale e?mn der hinteren Zahne ermoglicht. Die Birsten sind
austauschbar, aus Silikongummi hergestellf, anti-haftend und verfiigbar in vier verschiedenen
Formen und zwei verschiedenen Harten (harte und weiche Borsten), was es ermoglicht die
Kompositfiillung in die gewiinschte Anatomie zu formen. Die Moglichkeit am Ende des
Instruments die Birsten zu drehen verschafft Komfort wahrend der Anwendung. Die Verwendung
von SeptoCompo Shape verhindert die tblichen Linien und Markierungen, die von harten
Instrumenten verursacht werden und, dementsprechend, die Unterschiede in Glanz und Farbe, die
sie eventuell verursachen. .
Anwen ung: Wahlen Sie das Instrument und den Bilrstenkopf aus, die am besten zu dem
klinischen Fill passen Setzen Sie die Brste an das Ende des Instruments an. Drehen Sie die
Birste auf die gee\gnete Position. Formen Sie die Kumg_osmu\\ung durch Hartung per Licht,
verwenden Sie erst die harte Bilrste (blau) und schlieBen Sie mit der weichen Bilrste weiB) al
Formen: Verfligbar in 4 verschiedenen Formen: Doppelt gekantete SchnittkanteEinfachgekantete
SchnittkanteDoppelt abgewinkelte SchnjttkanteFlamme. Hinweise, VorsichtsmaBnahmen und
I ur fiir den ebrauch. Bei Allergie auf eines
der Bestandteile darf das Produkt nicht verwendet werden. Um versehentliches Verschlucken des
Produktes zu verhindern, ist die absolute Isolation der Operationsumgebung notwendig. Es wird
empfohlen die Silikonbirsten nach jeder Anwendung mit Alkohol zu reinigen, um die Uberreste
der Kompositfullung zu entfernen, damit die Am—Ha]\un? nicht beeintrachtigt wird. Die
Sterilisation kann zu einer leichten Farbveranderung der Pinseln und Stiele fiihren, beeintrachtigt
Lgdoch nicht deren Funktionalitét. Produkt ist nicht empfohlen fiir: kondensierbare
o 2

\os_pincelesg cabos, no obstante, no afecta su funcionalidad. EI producto no estd indicado para:
resinas_condensables, resinas. flow, amalgamas, cemento de ionomero de vidrio y resinas
acrilicas autopolimerizables. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe
comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén
establecidos el usuario y/o el paciente. Limpieza y esterilizacion: Autoclavable (126°C - 16min
/134°C - 18min). Antes de Ia esterilizacion, realizar la limpieza con ayuda de dgua y detergente
enzimatico, Limpieza: Realice la limpieza con laayuda de agua y detergente enzimatico 4 enzimas
(Amilasa, Proteasa, Lipasa y Carboidrase) E con un pH puro entre 6, ')l 7,5. Prepare la solucion
de acuerdo con las pautas del fabricante. El aqua debe ser potable. Para mayor efectividad, se
recomienda que la temperatura esté entre 40° {55“(}. Sumergir os productos y dejarlos en
contacto con a solucion durante 5 minutos. Relire las piezas | enluague con aua corriente
durante al menos 10 sequndos. Secar las piezas con papel absorbente o con_pafuelos
desechables. Inspeccion: Verifique el producto antes de usarlo, observe i existen dafios en los
inceles que impiden un desempefio adecuado y, en este caso, no lo utilice. Composicion:
nstrumentos: Polisulfona Pinceles Soft: Silicona'y diéxido de titanio. Pinceles Hard: Silicona,
diéxido de titanio, oxido de aluminio y colorantes atoxicos. Almacenamiento: Almacenar en
lugar seco, fresco sgnmle ido de la luz Solar. X X
Presentacion: 0105020019 - SeptoCompo Shape Soft/Hard - 2 instrumentos y 8 pinceles

SeptoCompo Shape - Spazzole in silicone per modellare i compositi. @

SeploCompavSha?e_sono state sviluppate per promuovere la facilita e la precisione nella
formatura dej maleriali compositi, sia nei restauri diretti che indiretti. Il kit contiene ung
strumento dritto, che facilita 'accesso ai denti vestibolari anteriori / posteriori, nonché per il
lavoro di laboratorio, & uno strumento angolato, che consente un accesso pil facile e pi
confortevole alla regione linguale / palatale dei denti anteriori / posteriori g alla regione occlusale
dei deql\_Fqsleﬂon Le spazzole sono intercambiabili, fatte in gomma siliconica, antiaderente e
disponibili in quattro diverse forme e due durezze diverse (punte dure e morb\deP‘ che consente
di modellare il composito Fer ottenere |'anatomia desiderata del dente. La possibilita di ruotare le
spazzole_all'estremita dello strumento offre comfort durante I'uso. Utilizzando SeptoCompo

hape si evitano le linee e i segni tipici causati dagli strumenti duri e, di conseguenza, le
differenze di lucentezza e colore che possono essere causate.

Iso: Seleziona lo strumento e Ia spazzola (punta) che si adatta meglio al caso clinico.
Posizionare la spazzola all'estremita dello strumento. Ruotare la spazzola per ragaiungere la
posizione migliore. Modellare il composito con tocchi Ieyg.em, iniziando dalle spazzole dure (blu)
e finendo con e spazzole morbide (bianche). Forme/dimensioni: Disponibile in 4 diverse
forme: Dopglo taglio bordo smussato; Taglio singolo bordo smussato; Taglio a doppio bordo
smussato; Fiama. Avvertenze, e i : Us In caso di allergia
accertata a uno qualsiasi dei suoi componentl, il prodotto non deve essere utilizzato. Si
raccomanda che I'uso del prodotto sia sempre accompagnato da un isolamento assoluto del
campo operatorio, poiché gli DFQ_EI‘I\ sciolti possono essere inghiottiti o accidentalmente aspirati,
Si consiglia di pulire le spazzole in silicone con alcool dopo ogni uso per rimuovere |'eccesso di
comgosw i al fine di garantire la loro anti-aderenza. La sterilizzazione puo causare un Iegﬂgero
cambiamento nel colore di spazzole e_cavi, ma non influisce sulla loro funzionalita. Prodotto
sconsigliato per: compositi condensabili, compositi fluidi, amalgami, cemento vetroionomerico
e resine acriliche autopolimerizzanti Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al
dispositivo al fabbricante e all'autorita competente dello Stato membro in cui I'utilizzatore e/o il
Paneme & stabilito. Pulitura e sterilizzazione: Lo strumento puo essere sterilizzato in autoclave
126°C - 16min / 134°C - 18min). Prima della sterilizzazione, procedere alla pulizia con acqua e
detersivo enzimatico. Pulitura; Effettuare |a pulitura con I'aiuto di acqua e detergenti con 4 enzimi
(Amilasi, Proteasi, Lipasi e Carboidrasi) € con pH puro compreso tra 6,5 - 7,5. Preparare la
soluzione secondo le linee guida del produttore. L'acqua deve essere golabne Per una maggiore
efficienza, si raccomanda che la temperatura sia compresa tra 40°C e 95°C. Immergere i prodotti
¢ lasciare a contatto con la soluzione per 5 minuti. Togliere le parti e sciacquare con acqua
corrente per almeno 10 secondi. Asciugare le parti con carta assorbente o fazzoletti monouso.
Ispezione: Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo, osservando se ci sono danni alle

azzole che impediscono il corretto funzionamento, e non utilizzare in questi_ casi.
Composizione: Strumenti: Polisulfone. Spazzole morbide: Silicone e biossido di fitanio.
pazzole dure: Silicone, biossido di titanio, ossido di alluminio e coloranti atossici
Conservazione: Conservare in Iuo(io asciutto e fresco, al riparo dalla luce solare.
Presentazione: 0105020019 - SeptoCompo Shape soft/hard - 2 cavi e 8 punte

SeptoCompo Shape - Silikonowe narzedzia do modelowania kompozytu

Silikonowe narzedzia SeptoCompo Shape zostaty stworzone celem zapewnienia fatwosci pracy i
wysokiej precyzji podczas w technice bezposredniej i posredniej.
Zestaw zawiera instrument prosty oraz zag\g(y Tnstrument prosly utatwia dostep do sciany
wargowej/policzkowej zebow w odcinku przednim i bocznym, jak rowniez doskoniale sprawdza
sie” w pracy laboral or)gne] Instrument  zagiety utatwia prace na powierzchniach
padniebiennych/jezykowych zebow w odcinku przednim i bocznym oraz imozliwia modelowanie
ppwwerzchm_okluzrmth zebow bocznych. Wymienne koricowki silikonowe, wyprodukowane z
silikonu- uniemoz| \wl%qqe 0 przywieranie materiatu do narzedzia sz? dostepne w czterech
roznych ksztattach i dwoch roznych stopniach twardosci (miekkie i twarde), co pozwala na
doskonate odwzorowanie szczegofow anatomicznych zebow podczas modelowania kompozytu.
Korcowki [ﬂ‘l%ﬁ byc w sposob dowolny obracane na instrumentach, co zapewnia wysoki komiort
uzytkowania. Stosowanie SeptoCompo Shape zapobiega tworzeniu typowych linii i sladow
pozostawianych przez inne narzedzia, a tym samym redukuje ryzyko powstawania réznic w
golysku i kolorze ostatecznego wypetnienia. . . . .

posob uzycia: Wybrac narzedzie | koricwke najlepiej odpowidajace danej sytuac klinicznej.
Natozy¢ koncowke na instrumient. Ustawic¢ korcowke na nasadce w pozyci na{wygodmejszej W
dane] Sytuaci klinicznej, Modelowac kompozyt lekkimi dutkmiuaml instrumentu, zaczynajac od
twardych koricowek_ (niebieskich) a konczac na miekkich koricowkach (biatych). Ks: 3
Dostepne w 4 roznych ksztattach: - obustronnie” zaokragtona topatka - jednostronnie
zaokragtona topatka - podwojnie $cieta, zaokraglona topatka - W ksztalcie plomyka.

strzezenia, srodki ostroznosci i ograniczenia: Tylko do uzytki

.0
=

SeptoCompo Shape evita liniile si semnele tipice cauzate de instrumentele dure si, in
consecinta, diferentele de siralucire si de culoare pe care le pot provoca.

Utilizare: Selectati ‘instrumentul i peria (varful) care se po riveste cel mai bine cazului clinic,
Asezati peria pe capatul instrumentului. Rotiti peria pentru a ajunge in pozitie optima. Modelati
materialul compozit cu atingeri usoare, incepand cu periile dure (albastre) si finisand cu periile
moj (albe). Forme: Disponibila in 4 forme diferite: Margine tesita cu taiefura dubla; Margine
tesita cu faietura simpla; Margine tesita cu taiefura unghiulara dubla; Flacara. Avertismente,
precautii si restrictii: Peniru Uz profesional. Daca se cunoaste existenta unei alergii la oricare
dintre componentele sale, produsul nu trebuie utilizat. Pentru a evita inghitirea accidentala a
acestui produs, este necesara aplicarea unej tehnici de izolare totald a campului operator. Se
recomanda curatarea periilor din silicon cu alcool dupa fiecare utilizare, pentru a elimina excesul
de material compozit si pentru a le asigura anti-aderenta, Sterilizarea poate provoca o usoara
modificare a culorii periilor si manerelor, dar nu afecteaza functionalitatea produsului. Produsul
nu este recomandat pentru: materiale compozite condensabile, materiale compozite curgatoare,
amalgame, ciment ionomer de sticla si rasini acrilice care se intaresc singure. Orice incident
grav care a avut loc Tn raport cu dispozitivul trebuie raportat producatorului si autoritatii
competente din statul membru Tn care utilizatorul si/sau pacientul este stabilit. Curatare si
sterilizare: Periile se pot dezinfecta in autoclav (126°C - 16min / 134°C - 18min). Inainte de
sterilizare, curatati cu apa si detergent enzimatic. Curatare; Efectuati curatarea cu ajutorul apei
i a 4 detergenti enzimatici'(Amilaza, Proteaza, Lipaza si Carbohidrasa) cu un pH pur cuprins
fntre 6,5 si 7,5. Pregatiti solutia conform recomandarilor fabricantufui. Apa trebuie sa fie
pofabila. Pentru o e@cnenéé mai mare, s¢ recomanda ca temperatura sa fie cuprinsa intre 40°C
5155°C, Se scufunda ?ro Jusele si se [asa Tn contact cu solutia timp de 5 minute. Scoateti piesele
si clatiti cu apa curgaloare ‘pentru cel putin 10 secunde. Uscati piesele cu hartie absorbanta sau
fesuturi de uz unic. Inspectie: verificagi produsul inainte de fiecare utilizare, cautand deteriorarea
Peru\or care \mF_\edlca performantele adecuate si nu-l folositi n aceste cazuri, Compozitie:
Instrumente: Polisulfona. Perii moi: Silicon si dioxid de titan. Perii dure: Silicon, dioxid de titan,
oxid de aluminiu si coloranti netoxici. Depozitare: A se depozita intr-un loc racoros si curat, ferit
de lumina soarelui. . N

Prezentare: 0105020019 - SeptoCompo Shape moale/dur - 2 instrumente si 8 varfuri

SeptoCompo Shape - C etk 3a Ha

CwnnkoHoBuTe veTky SeptoCompo Shape ca paspaoTeHu fa MpUmaaT necHota
T npu Ha TO NPV AVPEKTHI, Taka 1 NPV MHAVIDEKTHI
Bb3CTaHOBABAHNA. KOMMAEKTLT ChiTbpa MpaB MHCTPYMEHT, KOVTO ynecHABa A0CTbMa 10
MIDE[HVTE/3aflHITe BECTVIOYNapHI 350/, KaKTO W 33 N1a6OpaTopHa pabota, i bITioB
VIHCTPYMEHT, KOTO N03B0N518a NO-NECEH 11 NO-yA06eH A0CTbN 10 VHIBANHIA /NAnaTanHiA
YUACTBK Ha MPEHITE/3aHATe 3B6) 1 OKNY3ANHYA YUaCTbK Ha 3apHiTe 3561, deTkute
MOraT /ia CMEHAT NOMexJy Cii, HaNPaBeH Ca OT CUNMIKOHOBa, NPOTVIBO3aNeNBalLia ryMa u ce
NPEAOCTABAT B UETVPY PA3NVIuHY GOPMATV U BE PA3AIVuHI CTeneHY Ha TBbPAOCT (TBbpAV
W MeKi BbPXOBE), KOUTO MO3BONIABAT OGOPMAHE HA KOMMO3WTA 3a MOCTUraHe Ha
enaHara 3b6! B TTa Kpan Ha MHCTpyMeHTa
ocurypsBa KOMGOPT Mo Bpeme Ha ynoTpeba. YnoTpeba Ha SeptoCompo Shape 136arsa
TUINMUHATE IMHAY 11 OTMevaTbUV NPEV3BUKAHN OT TBbPAN VHCTPYMEHTW, a Taka
933"VIKW|’E B 6NACHKA 1 LBETa, KOWTO Te MOTaT ja NPe3BMKaT.
notpe6a: /136epeTe MHCTpyMeHTa 1 yeTkata Kol Pe
Ha KNMHUYHUA Cyvait. MocTaBeTe YeTKata B HaKpalHUKa Ha MHCTpyMeHTa. 3aBbpreTe
4eTKaTa JOKaTO CTUrHe Hal-aobpata nosuumsA. ObopmeTe KOMNO3WTa C NeKM AOKOCBaHNS,
KaT0 3ariouHeTe C TBLDAIMTE JETKY (CUHY) 1 3BbDILIATE C MeKUTe etk (Genv).
@opmu: Hanuahin 8 4 pasnnunin GOpMK: [BOVHO CKOCeH Pb6; EAVIHMIHO CKOCEH pbb;
flsono crocer vron pob nanms.

yr " MpodecioHanta ynorpe6a. B
Cllyyam Ha A0Ka3aHa anepritsi KbM HAKOM OT KOMIMOHEHTITe, POAYKTHT He TpAbBa Aa ce
13non38a, (IpeniopbyBa Ce 4a MOUVICTITE CUNMKOHOBUTE eTKW CbC CUMPT Cnep BCAka
yOTPEba, 30 A MpeMaxHeTe OCTaTHUM OT KOMMOSAT W fia rapaHTApate TAxHara
He3aenBallia oBbPXHOCT. CTepUIM3aLMATa MOXE Aa NPUUMHI NIEKa NPOMSAHA B LBeTa Ha
YETKITE 1 APBKKVTE, HO TOBA He Ce OTPa3ABa Ha HeViHaTa (GYHKLIVIOHANHOCT. IPOAYKTHT He
Ce nperiopbuBa 3a:  KOMAGH3NDALM CMECH, TeUHM KOMNO3WTW,  aManramu,
cTb ce aKpUHI cMOnK. Bcekw ceprosen
VHU/EHT BbB BPb3Ka C U3AENVETO Cnedsa Aa Ce AIOKNaABa Ha MpOV3BOAMTENd v
KOMETEHTHIA OpraH Ha IbPXaBaTa UIEHKa, B KOATO € YCTaHOBEH NOTPeBUTENAT u/uni
nauvieHTbT.

MoumcTBaNe 1 CTepuM3aUNA; VIHCTDYMEHTBT MOXe fia Gbjie CTEepUAM3MPaH B aBTOKNAB
npu 126°C - 16min ¢ 134°C - 18min. peau CTepunM3aLs, NOUNCTETE C BOAA U EH3MMEH
noumcTeawy npenapar. Mouncreare: MouncTBaHETO ce W3BbPLWBA C NOMOLTa Ha
eH3VIMeH NPenapaT OT 4 eH3MHY CbCTaBKV (AMVNa3a, NpoTeasa, Anasa U Bbriexvapasa) ¢
4WCT AanasoH Ha pH, Mexay 6,5 - 7,5. TIPUTOTBeTe pasTBOpa B CbOTBETCTBIE C yKasaHUATa
Ha npouseopuTens. Bopara TpAbka fa e nuTeiiHa. 3a Mo-ronsiva edeKTMBHOCT ce
npenopbusa TemnepaTypara Aa € Mexay 40°C 1 55°C. [oTonete NpoayKTHTe 1 oCTaBeTe B
KOHTAKT C pa3TBopa 3a 5 MUHYTU. V3BajieTe uacTuTe W V3MNaKHETE C Teualja Boja 3a
Han-Manko 10 cekyHaw. M3cylete vactute ¢ abcopbupalya XapTus Wav Kbpnn 3a
eAHoKpaTHa ynoTpeba. Mposepka: MposepsBsalite NPOAYKTa NPeav BCAka yrnoTpeda, kato
TBPCHTE NOBPEAV Ha UeTKHTe, KOWTO MpeyaT Ha MpaBuiHaTa paboTa, U ako OTKpYIETe, He
V3NON3BAMTE NPV TaKiBa Cryvan.

Cocras: VHCTpymerTy: Monmcyngon. Mekin uetki: CUNMKOH 1 TUTaHOB oKcua TBbpam
etku: CUnvKoH, v, L 11 HETOKCUYHI

CoxpaHenne: [la ce CbxpaHsiBa Ha CyXO 11 MPOBETPUBO MACTO, 3ALYMTEHO OT CTbHYEBA
cBeTMHA.

Gapasane.c oGpamuna HakoHeH:

0105020019 - SeptoCompo Shape Meku/Tebpiay - 2 MHCTPYMEHTa 1 8 HakpaliHiKa

SeptoCompo Shape - Szilikon applikatorok kompozitok formézasahoz @

A SeptoCompo Shape szw\ikon_a?phkatorokal kompozit anyagok egyszerd és preciz formazésara
fejlesztettek ki, dgy a direkt mint az indirekt restauraciokhoz, A csoma? tartalmaz eqy egyenes
eszkozt, amely az elills6/hatso vesztibularis fogakhoz biztosit hozzaférést és amely laboratoriumi
hasznalatra is javasolt, valamint egy hajlitotteszkozt, amelynek segitségével az eliils6/hatsg

jak pal lingvall etei férhetok hozza

u ie
stosowac w przypadku stwierdzenia u pacjenta alergii na ktorykolwiek ze skfadnikow produkiu. W
celu zapobiegania przypadkowemu potknieciu produkiu, konieczna jest catkowita izolacja pola
a Sie C: korcowel po kazdym uzyciu przy pomocy

alkoholu w celu usuniecia z nich resztek kompozytu, co zapohleH(a przywieraniu materiatu W
trakcie kolejnych zabiegow. Sterylizacja moze § ¢ niewielka zmiane koloru szczotek i
uchwytow, ale nie wplywa to na jej funkcjonainos¢. Produkt y W przypad[ku:
cementow
ych oraz limeryzujacych zywic akrylowych. Kazdy powazny incydent

2wiazany 7 wyrobem nalezy zgtosic producentowi I wiasciwemu " organowi panstwa
cztonkowskiego, w ktorym uzytkownik lub pacjent ma&q Miejsce zamieszkania, Czyszczenie i
sterylizacja: Produkt nadaje sie do sterylizacji w autoklawie {126“0 - 16min / 134°C - 18min).
Przed _sterylizacja kgmecrzne jest. oczyszczenie narzedzia przy pomocy  detergentu

I” wody. czenie:

i ie: Przep iz
detergentem enzymatycznym z czterema enzymam\ (amylazy, proteazy, lipazy i kamohydrazyy) iw
zakresie PH czystym, pomiedzy 6,5 — 7,5. Przygotowac preparat zgodnie z wylyczn%/m\
a. Woda musi by¢ czysta. Dla wieksze] wydajnosci zaleca Sie, aby temperafura
wynosita od 40°C do 55°C. Zanurzy¢ produkiy i pozostawi¢ w kontakcie z roztworem przez 5
minut. Wyja¢ czesci i Blukac‘ pod biezaca woda przez co najmniej 10 sekund. i/suszyc‘ czesei
citonnym paE\erem lub chusteczkami jednorazowymi, Kontrola: Sprawdz produkf przed kazdym
ui{cwem‘ szukajac uszkodzen szczotek, kiore umemoihwwaja% prawidtowe dziatanie, | nie uzywaj
w aklchﬂjrzydpaakach Sktad: ]nslrumenw polisulfon; Miekkie koricowki: Silikon i dwutlenek
tytanu: Twarde koncowki: Silikon, dwuflenek tytanu, tlenek glinu i nietoksyczne barwniki.
rzechowywanie: Narzedzia powinny by¢ przechowywane w suchym i chtodnym miejscu.
Chroni¢ przed dziataniem gromlem sloneczr%ch )
Opakowanie: 0105020019 - SeptoCompo Shape - 2 instrumenty i 8 korcowek

SeptoCompo Shape - Silikonové kartacky pro tvarovani kompozitnich materiala @
Silikonové Kartacky SeptoCompo Shape by\*} vyvinuly za Gcelem jednoduchého tvarovéni
m

ompositfllungen,  F Amalgame, und
selbsthartender” Acrylharz. Alle im ~Zusammenhang~ mit dem Produkt amgetrelenen
schwerwiegenden Vorflle dem Hersteller und der zuslanern Behorde des Mitgliedstaats, in
dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen isf, zu melden sind. Reinigung un
sterilisation: Kann bei Autoklav-Verfahren (126°C - 16min / 134°C - 18min) sterilisiert werden.
Vor der Sterilisation mit Wasser und enzymatischem Reinigungsmittel saubern. Vor der
Sterilisierung die Reinigung mit Wasser und Enzymreinigungsmitlel durchfiihren. Reinigung:
Fuhren Sie die Reinigung mit Hilfe von Wasser und enzymatischen Waschmittel 4-Enzymen
(Amylase, Protease, Lipase und Kohlenhydrate) und mit einem reinen pH-Bereich zwischen 6,5
und’7,5 durch. Bereiten Sie die Losung nach den Richtlinien des Herstellers vor. Das Wasser
muss trinkbar sein. Zur hoherer Effizienz wird empfoh\en dass die Temperatur zwischen 40°C
und 55°C |IEEI. Tauchen Sie die Produkle ein und lassen Sie sie 5 Minuten Ianﬁ; mit der Losung[
in Kontakt. Entfernen Sie die Teile und spiilen Sie sie mindestens 10 Sekunden lang mil
flieBendem Wasser ab. Trocknen ~Sie die Teile mit saugfahigem Papier ~oder
Einweg-Taschentiicher. Inspektion: Vor dem Einsatz, das Produkt grindlich tberprifen. Achten
Sie_darauf, ob die Pinseln Schaden aufweisen, die eine vordnun?sgemaﬁe Bedienung
beintréchtigen konnten. Sollte es der Fall sein, sollten sie nich Verwendet werden.
Zusammensetzung: Instrumente: Polysulfon Weiche Borsten: Silikon und Titandioxid.Harte
Borsten: Silikon, Titandioxid, Aluminiumoxid und atoxische Farbstoffe. Lagerung: Trocken, kiihl
und vor Sonnenelnstrah\ung geschiltzt lagern. .
Prasentation: 0105020019 - SeptoCompo Shape Weich/ Hart- 2 Instrumente und 8 Kopfe

SeptoCompo Shape - Pinceles de silicona para modelar resinas compuestas @

SeptoCompo Shape fueron desarrollados para modelar y escu\gyr resinas_compuestas en
restauraciones directas e indirectas, con facilidad y Precwswﬂn El Kit es compuesto de un
instrumento recto, que facilita el trabajo en Ia region vestibular de dientes anteriores/posteriores,
asf como en trabajos de aboratorio, y un instrumento angulado, que facilita el acceso a Ia region
lingual/palatina de anteriores/posteriores y oclusal de_dientes posteriores. Los pinceles son
intercambiables, producidos en goma de silicona, antiadherentes y FUSES_H cuatro diferentes
formatos en dos consistencias (Soft y Hard&‘ ue permiten modelar la resina para obtener la
anatomia natural del diente. La posibilidad de girar los pinceles sobre la extremidad del
instrumento optimiza la comodidad durante el uso. EI uso del SeptoCompo Shape evita las
tipicas lineas y marcas generadas por instrumentos duros y, consecuentemente, las diferencias
de brillo y color que estas producen

Is0: Seleccionar el instrumento y el pincel que mejor se adaptan a las necesidades del caso
Encajar el pincel en la extremidad del instrumento, Los pinceles pueden girarse sobre la
extremidad del instrumento hasta encontrar |a Posmon adecuada para el trabajo en cuestion
Modelar Ia resina con toques leves € intermitentes, comenzando con los pinceles Hard (azul)x
finalizando los detalles con los pinceles Soft (blanco). Formas/tamanio: Disponible en
formatos_diferentes: Bisel doble Bisel simple Bisel doble inclinado Llama. Advertencias,
precauciones y restricciones: Uso profesional. En caso de alergia comprobada a cualquiera de
sus componentes, el producto no debe ser utilizado. Se recomienda que el uso del producto esté
siempre acompanado de aislamiento absoluto del campo operatorio, puesto que los objetos
sueltos pueden ser deglutidos o aspirados accidentalmente. Se recomienda limpiar los pinceles
de silicona con alcohol desEues del uso a fin de eliminar los excesos de resina, con miras a
conservar la antiadherencia. La esterilizacion puede ocasionar un cambio leve en la coloracion de

Sulfite 63g/m?
180x245mm
Impresséo 1x1

--=-- 6 vincos de dobra
B C=0 M=0 Y=0 K= 100

inich materidl pi primych i neprimych opravach. Sada obsanuje rovny néstroj, ktery
usnadnuje Pﬂstu? k vestibularimu prednimu/zadnimu zubu i pristup pro laboratornt uéeh{,
lomeny ndstroj, ke%umoiﬁuje snadnéjsi a pohodinej3i pristup do linguélni/palatalni oblasti
prednich/zadnich zuba a do okluzni oblasti zadnich zubu. Kartacky jsou vyménitelné, jsou
vyrobeny ze silikonové pryze, neprilnavé, jsou k dostani ve ctyrech rtznjch tvarech a dvou
tvrdostech (tvrdy a mekky hrot), coz umoznuje tvarovat kompozita tak, aby bylo dosazeno
pozadované anatomie zubu. Moznost otaceni kartackd na konci nastroje nabizi pohodli pri
ouziti, Pouzivani SeptoCompo Shape brani Vglvafem Iypmke{ch cérek a stop, zpﬂsobavan}/ch

vrdymi nastm(\ a nasledné rozdiiného lesku a bareyného odsfinu, které tim mohou vzniknout.
Pouziti: Vyberte nastroj a kartacek (rot), kiery nejlépe vynovuje klinickému zakroku. Umistéte
kartacek na konec nastroje. O\aée][le kartackem tak allljysle dosahli spravného umisténi. Jemnymi
doteky vyivarujte kompoxzitni material; zacnete tvrdymi Kartacky (modré) a prci dokoncete
mekkymi kartacky (bile). Tvary: K dostani ve 4 raznych tvarech: Dvojité zkoseny brit; Jednou
zkoseny brit; Dvojity Sikmy zkoseny biit; Plaminek. Vystrahy, preventivni opatfeni a omezeni:
Pouzitl pouze pro odborniky. Produkt se nesmi pouzival, pokud byla prokazana alergie na
kteroukoliv ze slozek. Aby nedoslo k nahodnému spolknuti produkfu, je_treba pred aplikaci
provest kompletni izolaci celého ogeraﬁmho pole. Doporucuje se po_kazdem Fwi‘“ ocistit
rtacky alkoholem, a% se_odstranily zbytky "kompozit a zajistila se jejich

silikonove  kartck , aby I 1
neprilnavost. Sterilizace maze zpasobit mirnou zménu barvy kartaca a drzadel, to ale neovlivni
‘(eho funkénost. Produkt se nedoporucuje pro: kondenzovatelné kompozitni materialy, tekuté
ompozitni materialy, amalgamy, skloionomerni cement a samotvrdnouci akrylove pryskyfice.
Jakakoliy zdvazna nezadouci piihoda, ke kieré dosio v souvislosii s dotéenym prostredkem, by
méla byt hiadena wi Fislusnému organu ¢lenského statu, v némz je uzivatel a/nebd

tertiletei, valamint a hatso fogak okkluzalis te k
n. A nem tapados anyagbol keszillt szilikon appliaktorok cserélnetok.
f 6t killonbozé kemeénységu (kemény s puna cstcsok) valtozatban
kay . Alkalmazasukkal a kompozit anyagok a kivant anatomiai formara alakithatok. Az eszkoz
végén elhelyezkeds elforgathatd applikatorfe| minden teriileten kényelmes hasznalatot biztosit. Az
SeptoCompo Shape hasznalataval a jellemzoen a keményfelllet z0kkel valo munka sorén
okozott vonalak és nyomok és ezzel eqyiitt a fényezési és szinbeli killonbségek is elkerilhe
Hasznalat: Vialassza ki az adott Klinikal esethez legalkaimasabb eszkozt és applikatort (cst ,sotg
Helyezze ra az applkatort az eszkoz vegere. Forgassa el a legalkalmasabb pozicioba az applikator
Finom érintésekkel formazza komﬂv ,névagol a keméng applikatorokkal (kek) kezdve, majd a
uhakkal (fehér) befejezve a formakialakitést. Formajukban; 4 kiilonbtzé formaban kaphato:
Giszeresen ferdére vagott, E%vszeres(;n ferdére vagott; Kefoldalas, ferdére vagoft: LaﬂEZ
Flqulmezletesek, tézkedések és korlatozasok: Kizarolag rendel6i hasznalatra.
alkotéelemek barmelyi s pacienseknél ezen termék nem alkaimazhatd. Ahhoz, ho:
szilikon applikatorok megdrizzék tapadasgatlo kepességiket, javasolt azokat minden hasznalatot
kévetden alkohollal megtisztitani a rajuk rakodott felesleges }(om&)oul anyagtol. A sterilizalas
nyhén megvaltoziathalja az ecsetek és a fogantydk Szinét, de nem belol?la ja_annak
al. A termék haszndlata nem javasolt a kovetkezd an agokr h
lyekony 2 n cementek €s onkoto akilato
kapcsolatban el6fordulo stlyos varatlan esemeényeket !elemem kell a gyartonak és
/vagy a beteg letelepedesi helye szerinti tagallam illetékes hatosaganak. Tisztitas
z eszkoz autoklavban sterilizalhato 126°C-on — 16 percig / 134°C-on —
1cig zdlas elott tisztitsa meg vizzel és enzimes mosdszerrel. Tisztitds: A ti
enzimes mososzer 4 enzim (amilaz, protedz, lipaz és szénhidrat) ,se%n gével végezziik, tiszta
pH-tartoményban 6,5 - 7,5 kozott. ise el az oldatot a gyartd utasitasai szerint. A viznek
ivoviznek kel lennie. A jobb hatékonysag erdekében ajanlott, hogy a homerséklet 40°C és 55°C
0201t le ;{en. Meriise a termékekel 65 hagyja 5 percen keresztiil érinikezésben a7 oldattal
Tavolitsa el az alkatrészeket és oblitse le folyo viz alatt legalabb 10 masodpercig. Széritsa meg a
darabokat nedvszivd papirral vagy eldobhato tdrikendével. Ellenérzés: Minden haszndlat elott
ellendrizze a terméket, hogy nem sérilit-e az ecsetek, amelyek megakadalyozzdk a megfelel
makodest, és ilyen esetben ne hasznalja, Termek-o: iz Eszkozok: poliszulfon

fol

Puha_applikatorok: szilikon és titan-dioxid; Kemény applikatorok: szilikon, titan-dioxid,
aluminium-oxid és nem toxikus szinezékek. Tarolas: Szaraz, szells, napfényt védett helyen

rolando.
Termékbemutatok: 0105020019 - SeptoCompo Shape puha/kemény - 2 eszkoz és 8 cstics

SeptoCompo Shape - Silikénové kefky na tvarovanie kompozitnjch materidlov @

SeptoCompo Shape boli vyvinuté, aby ﬁodpomlj jednoduchost a_presnost  tvarovania
kompozitnych materidlov tak pri priamych, ako aj pri nepriamych opravach. Stprava obsahuje
rovny nasfroj, ktory ufah¢uje pristup K vestibuldrnemu prednémuj/zadnému zubu aj pristup na
laboratorne uEe\Iy‘ a fiez fomeny nastroj, kior umozﬁu&e, Tahsi a pohodinef3i pristup do
n j/palataine oblasti h/zadnych zubov a do okltzne] oblasti zadnych zubov, Kefk
S0 vymenitelné, st vyrobené zo sw[\konoveigumy neprifavé, a st k dispozicii v tyroch roznycl
tvaroch a dvoch tvrdostiach (tvrd§ a makky hrot), €0 um_oiﬁujle tvarovat kompozit tak, aby sa
dosiahla pozadovana anatomia zuba. Moznost otacania kefiek na konci nastroja_ponika
Rohqdhe pri pouziti. Pouzitie SeptoCompo ShaPe eliminuje typické linky a odtlacky sposobené
rdymi nastrojmi a nasledné odlisnosti lesku a farby, ktordi to'moze spasobit, .
Pouzitie: Vyberte nastroj a kefku (rot), ktoré najlepSie vynovuju klinickému zakroku. Umiestnite
kefku na koniec nasroja. Otacajte kefkou tak, aby ste dosiahli spravne umiestnenie. Kompozitny
material tvarujte_jemnymi dotykmi, zacnite tvrdymi kefkami (modré) a dokoncite makkymi
kefkami (biele). Tvary: K dispozicii v 4 roznych ‘tvaroch: Dvojito skoseny okraj; Jednoducho

acient usazen. Ciéém’ a sterilizace; Sterilizace v autoklavu (126°C - 16min / 134°C - 18min).
fed sterilizaci provedte ocisteni. Cisteni: Provedte cisténi pomoci vody a 4

sapondta (amyldzy, protedzy, hpaz% a karbohydrdzy) a neutrdiniho pH v fozmezi 6,5 - 7,_5

Pr\FvavIe roztok podle pokynu vyrobee. Voda musi byt pitnd. Pro vetsi dcinnost se doporu¢uje

teplota mezi 40°C az 55°C. Ponorte vyrobky a nechte je v kontaktu s roztokem po dobu 5 minut.

Vyjméte dily a oplachnéte je tekouci vodou po dobu nejméné 10 sekund. Dily osuste savym

skoseny_okraj; Dvojito. zoSikmeny skosen% okraj; Zhotovovanie. Vystrahy, preventivne
opatrenia a Iba na pouzitie odbornikmi. Produkt sa nesmie pouzlvat u pacientov,
ktori maju alergické reakcie na ktorakolvek zo zloziek. Aby nedoSlo k nahodnému prehltnutiu
Bvoduk}u, Je potrebné pred aplikaciou vykonat kompletnd izolaciu celého operacneho pola

dporuca sa po kazdom pouziti ocistit Silikonove kefky alkoholom, aby sa odstranili zvy: _k\‘
kompozitoy a zaistila sa ich neprilavost. Sterilizacia moze sposobit miemu zmenu farby kefief
a ricok, co vsak nemd vplyv na ich funkénost. Produkt sa neodporica pri: zhutovanych

apirem nebo jednordzovymi utérkami. Kontrola: Pred kazdym pouzitim vyrobek

odivejte se, jestli nedoslo k poskozenf kartacd, kieré brani spravnému vykonu, a v téchto
Fipadech_je nepouzivejte. Slozeni: Nastroje: Polysulfon. Mekke kartacky: Silikon a dioxid
itanicity. Tvrde kartacky: Silikon, dioxid titanicity, oxid hlinity a netoxicka barviva. Skladovani:
Johovavejte na chiadném a véfraném misté, chrante pred s|uncem.

Provedeni: 0105020019 - SeptoCompo Shape mekkyytvrdy - 2 nastroje a 8 hrott

SeptoCompo Shape - Instrument din silicon pentru modelarea materialelor compozite

Instrumentele din silicon SeptoCompo Shape au fost create genlru a creste precizia i a usura
modelarea materialelor compozie, atat pentru restaurari directe cat Hl indirecte. Kitul conting un
instrument drept, care faciliteaza accesul la fata vestibulara a dintilor anteriori/posteriori, fiind
util si pentru lucrarile de laborator, si un instrument cu cap unghiufar, care permite un acces mai
usor si mai confortabil la fata | |a/palatinala a dintilor anteriori/p i si lafata ocluzald
a dintilor_posteriori. Periile sunt realizate din_cauciuc. siliconic, sunt interschimbabile,
anti-aderente si disponibile in patru forme si dous duritati diferite (varfuri dure si moi), care
permit modelarea materialului compozit pentu a obtine anatomia dorita a dintelui Posibiitatea
de a roti periile de la capatul instrumentului ofera confort in timpul utilizarii. Utilizarea

kompozitnych aloch, tekutych h materidloch, )C inomer
cemente a samotvrdnucich akrylovych ziviciach. Pripade zavaznej nehody spasobenej pomackou
by mal tito udalost ohlasit vyrobcoyi a prisluSnému organu v ¢lenskom State, v kiorom ma
pouzivatel alebo pacient bydlisko. Cistenie a sterilizacia; NaslmL je mozné sterilizovat v
autoklave pri 126°C - 16min / 134°C — 18min. Pred sterilizdciou vykonajte ¢istenie pomocou
vody a enzymatického detergentu. Cistenie: Cistenie vykonavajte pomocou vody a 4 enz) mov;ch
sapondlov (amyldzy, proteazy, lipazy a karbohydrazy) a neutraineho gH v rozmedzi 6,5 - 7,5,
Roztok priprave padia pokynoy vyrobcu, Voda musi bye pilnd. Pre vac

teplota medzi 40°C az 55°C. Ponorte vyrobky a nechajte ich v kontakte s roztokom PO lobu 5
mingt. D\e\F/ vyberte a oplachnite tecucou vodou najmene] 10 sekund, Diely osuSte sajucim
papierom afebo jednorazovymi obruskami. Kontrola: Pred kazdym pouzitim vyrobok skontrolujte
¢i nedoslo k poskodeniu Kefiek, ktoré brénia sw‘avn@mu 1ungsuv_ar;|u, a v tychto pripadoch ho
ne oui\yg&lg. Zlozenie: Nastroje: Polysulfon. Makkeé kefky: Silikon a dioxid fitanicity. Tvrdé
kerky: Silikon, dioxid titanicity, oxid hinity a netoxickeé farbiva. Skladovanie: Uchovavajte na
suchom a vetranom mieste, chraﬁleé)red sinkom. o o

Vyhotovenie: 0105020019 - SeptoCompo Shape Mékkeé/Tvrdé - 2 nastroje + 8 hrot

iU ¢innost sa ddDOTUEa




SeptoCompo Shape - Siliconen borstels voor het modelleren van composieten @

De SeptoCompo ShaFe siliconen borstels werden ontwikkeld om gemakkelijk en precies
composieten te modelleren, zowel bij directe als indirecte restauraties. De kit bevat een recht
instrument voor een oegang fot de tanden en voor
laboratoriumwerk. Daarnaast is er ook nog een hoekig instrument voor een gemakkelijkere en
¢ toeg: ebied van de voorste/achterste tanden en het
occlusale ?ebled van achterste tanden. De borstels zijn verwisselbaar, gemaakt van siliconen
rubber, anti-hechtend en verkrijgbaar in vier verschillende vormen en twee verschillende
hardheden (harde en zachte punien), waardoor het composiet kan worden gemodelleerd om de
gewenste tandanatomie te verkrijgen. De mogelijkheid om de borstels aan het uiteinde van het
instrument te draaien zorgt voor comfort tijdens het gebruik. Het gebrulk van SeptoGompo Shape
vermlﬁdl de typische lijnen en veroorzaakt door harde en bijgevolg de
verschillen in‘glans en kleur die deze kunnen 3 ) o
Gebruik: Selecteer het instrument en de borstel (?qnl) die het beste passen bij de klinische

indicatie. Plaats de borstel op het uiteinde van het instrument. Draai de borstel om de beste
Eosme te bereiken. Geef het comgoswel vorm door lichte aanrakingen, beginnend met de harde
orstels (blauw) en eindigend met de zachte borstels (wit). Vormen / afmeting: Te krijgen in 4
verschillende vormen: Dubbel afschuinde rand besnoeiing. Enkele afgeschuinde rand cut.
Dubbele  schuin den randViam. a i n en
beperkingen: Alleen voor professioneel gebruik. Het product mag niet"worden gebruikt hl
patiénten die allergische reacties hierop hebben, of op 1 van de onderdelen.” Het word
aanbevolen dat het gebruik van het product altijd gepaard gaat met absolute isolatie van het
bedieningsveld, aan%eu_er} losse voorwerpen per ongie uk kunnen worden ingeslik of afgezogen.
We raden aan om hef reinigen van de siliconen borstels na elk gebruik te doen met alcohol, ook
na iedere keer de overtollige comeoswtegen verwijderen. Het steriliseren kan een Kleine
veran_derln? in de kleur van de borstels en handgrepen veroorzaken, maar dat beinvioedt de
functionaliteit niet. Prodcut niet aar 00r: flow amalgaam,
ﬁ as gl cement en zelf 3 Elk ernstig voorval in verband met het
ulpmiddel moet worden ?g‘meldvaan de fabrikant en de bevoegde atoriteit van de lidstaat waar
de gebruiker en/of de(fa iént zijn/is geves‘h?dv Reil %ing en sterilisatie: Het apparaat kan
worden gesterilliseerd door een autoclaaf bij 726°C - 16min / 134°C — 18min. Véor sterilisatie
verder met de reini mF met behulp van water en een anzymatisch wasmiddel. Reiniging: Voer de
reiniging uit met bel ucp van water en enzymatisch wasmiddel bestaande uit 4 enzymen %\my\ase.
Protease, Lipase en Carbohydrase) en met een zuiver pH-bereik tussen 6,5 - 7,5. Bereid de
og\osﬂsmg volgens de richtlijnen van de fabrikant. Het water moet drinkbaar zijn. \ioor de meest
efficiénte werking wordt aanbevolen dat de temperatuur tussen 40°C en 55°C ligt. Dompel de
producten onder en laat het gedurende 5 minuten in contact met de oplossing. Haal de
onderdelen uit de Dg\ossmg en spoel 2 minimaal 10 seconden af met stromend water. Droog de
onderdelen af met absorberend gap\er of wegwerpdnekgs. Ins&)acm: Controleer het product voor
ieder gebruik, bekijk of het scl evat di
verhindert, en gebruik het in deze gevallen niet. Samenstelling: Instrumenten: Polysufon; Zachte
borstels: Siliconen en titaandioxide; Harde borstels: Silicone, titaandioxide, aluminiumoxide en
atoxic kleurstoggen. Bewaren: Bewaren moet in droge en opgeborgen plekken waar geen
zonlicht kan komen, X
Presentatie: 0105020019 - SeptoCompo Shape Zacht/Hard - 2 instrumenten, 8 puntens
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ade aan de borstels i het correct functioneren_ervan

SeptoCompo Shape - Pincéis de silicone para modelar resinas compostas

SeptoCompo Shape foi desenvolvido para modelar e esculpir resinas compostas em
restaura?pes diretas e indiretas, com facilidade e precisao. O Kit & composto por um cabo reto,
que facilita o trabalho na regiao vestibular de dentes anteriores/posteriores, bem como em
trabalhos de laboratorio & um cabo angulado, que facilita o acesso a regiao lingual/palatina de
anteriores/posteriores e oclusal de dentes posteriores. Os pincéis sdo_intercambidveis,
produzidos em borracha de silicone, antiaderentes e possuem quatro diferentes formatos em
duas consisténcias (soft e hard), que permitem modelar a resina para a obtencao da anatomia
natural do dente. A possibilidade de %\rar 0s pincéis sobre a extremidade do cabo ofimiza o
conforto durante o uso. O uso do SeptoCompo Shape evita as tipicas linhas e marcas geradas por
instrumentos duros e, consequentemente, as diferencas de brilho e cor que estas produzem
Uso: Selecionar o cabo e pincel que melhor se adaptar as necessidades do caso a ser trabalhado;
Encaixar o pincel na extremidade do cabo; Os pincéis podem ser rotacionados sobre a
exiremidade do cabo até encontrar a ?OSIQEO adequada para o trabalho em questao; Modelar a
resina com toques leves e intermitentes, comecando com os pincéis de maior dureza ﬁazu\) e
finalizar os detalhes com os pincéis macios (branco). Formas/Tamanho: Disponivel em 4
formatos diferentes: Bisel duplo; Bisel simples; Bisel duplo inclinado; Chama. Adverténcias,
i Uso profis Quando existir alergia a qualquer um
dos seus componentes, o produto ndo deve ser utilizado. Recomenda-se que a utilizado do
produto seﬁa sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatdrio, uma vez que
objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Recomenda-Se higienizar os
pincéis de silicone com alcool apds o uso para remogao de excessos de resina, afim de manter a
antiaderéncia. A esterilizacio Fode ocasionar leve mudanga na coloragao dos pincéis e cabos,
0rém nao afeta sua funcionalidade. Produto n@o indicado para: resinas condensaveis, resinas
low, amélgamas, cimento de ionomero de vidro e resinas acrlicas autopolimerizaveis. Qualquer
incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e a autoridade
competente do Estado-Membro em que o3 utilizadores e/ou doentes estao estabelecidos.
Limpeza e esterilizacao: Autoclavavel (126°C - 16min / 134°C — 18min). Antes da
esterilizagdo, realizar a limpeza com o auxilio de dgua e detergente enzimatico. Limpeza: Realizar
a limpeza com o auxilio de agua e detergente enzimatico 4 enzimas (Amilase, Protease, Lipase e
Carboidrase) e com faixa de pH puro entre 6,5 —7,5. Preparar a solugao conforme

Oblici i velicine: Dostupni u 4 razlicita oblika: Dvostruko nazublienog ruba; Jednostruko
nazubljenog ruba; Dvostruko nakosenog ruba; Plamenast. j j
i ogranicenja: Samo za profesionalnu upotrebu.” U slu¢aju dokazane alergije na neku od
komponenti, nemojte upotrebljavati Frmzvod.v Kako biste izbjegli nehoti¢no gutanje proizvoda,
nuzno je u potpunosti izolirati operativno polje. Nakon svake upotrebe Freporucfujem_o iscenje
silikonskih " ¢etkica alkonolom kako biste” uklonili visak kompozita i osigurali njegovo
neprijanjanje. Sterilizacija moze uzrokovati malu promjenu boje bojanja Kistovi za boju i rueke ali
ne ufjece na njegovu funkcionalnost. Proizvod ne_ preporucujemo za sljedece: kompozite koji
kondenziraju, tektice kompozite, amalgame, uévrs¢ivace staklenih ionomera i akrilne smole koje
se samostalno stvrdnjuju. Svaki ozbiljan Stetni dogadaj do kojeg &e doslo u vezi s proizvodom
treba\ogruavm proizvodacu i nadleznom tijelu drzave ¢lanice u kojoj se korisnik ifili pac%enl
nalaze. Ciscenje i sterilizacija: Instrument mozete sterilizirati parom pri 126°C - 16min / 134°C
— 18min. Prile sterilizacije predmet ocistite pomocu vode i enzimskog deterdzenta. Ciscenje:
C\é;’en#e izvrsite uz pomoc enzima vode i enzimske deterdzenta 4 (amilaza, proteaza, lipaza i
ugljikohidrata) i s istim rasgonnm pH izmedu 6,5 - 7,5. Pripremite rjeSenje prema uputama
proizvodaca. Voda bi trebala biti pitka. Za bolju u¢inkovitost preporucuie se temperatura izmedu
40°C 55°C. Potopite proizvode i ostavite u kontaktu 5 minuta s otopinom. Skinite dijelove i
isperite pod tekucom vodom najmanje 10 sekundi. Komade osusite upijaju¢im papirom ili
maramicama za jednokratnu_upotrebu. Provjera: Provjerite Frowzvod prije svake upotrebe,
rovierite ima |i oStecenja cetkica koje onemogucavaju pravilan rad, i nemojte ih koristiti u
lakvim slu¢ajevima. Sa: strumenti: Polisulfon. Meke ¢etkice: Silikon i fitanijev dioksid
Tvrde_cetkice: Silikon, titanijev dioksid, aluminijski oksid i netoksi¢na bojila. Skladistenje:
Skladistite na suhom i hiadnom mgaslu, podalje od sunceve svjetlosti
Varijacije proizvoda: 0105020019 - SeptoCompo Shape Soﬂ)Hard - 2 kabela, 8 nastavaka

SeptoCompo Shape - Silikonske 3¢etke za oblikovanje kompozitnih materialov @

SeptoCompo Shape so bile razvite za enostavno in natanéno oblikovanje kompozitnih materialov
pri_neposrednem in posrednem restavriranju, Komplet vsebuje raven instrument, k\_omogoﬁa
dostop do vestibularnih ploskev sprednji/zadnjih zob i je primeren tudi za laboratorijsko delo,
ter kotni instrument, ki omoPo_ﬁa lazji in udobnej3i dostop, do lingvalnihypalatalnih ploskev
sprednji/zadnjih zob ter okluzivnih ploskev zadnjin zob. Scetke So zamenljive, izdelane iz
silikonske %ume‘ nelepljive in so na voljo v 8tirih razli¢nih oblikah ter dveh razli¢nih trdotah Strde
in mehke konice), kar omogoca oblikovanje kompozitnega materiala in doseganje zazelene
anatomske oblike zoba. Moznost vrtenja Scetk na_koncu instrumenta za%ola\{ lja_udobje pri
uporabi. Z uporabo izdelka SeptoCompo ShaPe se izognemo znagilnim ¢rfam in lisam, ki jih
ovzrocajo trdi instrumenti, ter posledicno razl \kam_vsuaﬁu in barvi, ki jih lahko povzrogijo.
ko uporabiti: |zberite instrument in Scetko ‘kumco)‘ i najbolj ustreza klinicnemu primeru.
Namestite 3¢etko na konec instrumenta. Zavrtite Seetko v najprimernejsi Eo\oz&u. blikujte
kompozitni material z rahlimi dotiki. Za¢nite s trdimi Scetkami Hmudre) in zaklju¢ite z mehkimi
(bele). Oblike in velikosti: iNa voljo v tirih razlienih oblikah: dvojno obrezani rob; enojno
obrezani rob; dvojno pod kotom obrezani rob; plamen. Opozorila, varnostni ukrepi in
omejitve: Samo za strokovno uporabo. lzdelka na smete uporabljati, ¢ je dokazana alergija na
katero koli n]e%uvo sestavino. Da bi preprecili, da pacient pogoline ta izdelek, morate obvezno
uporabiti tehniko_ popolne izolacije delovnega polja. Priporocijivo je, da silikonske Seetke po
vsaki uporabi ocistite z alkoholom, da odsfranite odvecne kompozitne materiale in zagotovite
nelepljivost Seetk. Sterilizacija lahko povzroca malo spremembo na barvi €opicev in rocajih, ane
vplivapri delovanlu: lzdelek ni priporo¢ijiv za uporabo s: kompozitnimi materiali, ki kondenzirajo,
tekoeimi kompozinimi materiali, amalgami, steklenimi ionomernimi cementi in samostrievalnimi
akrilnimi smolami. Treba o vsakem resnem zapletu, do katerega je prislo v zvezi s pripomockom,
obvestiti proizvajalca In pristojni organ drzave ¢lanice, v Kateri ima uporabnik in/ali Pamenl
sla\nﬂé:reblvahéce. Ciscenje in sterilizacija: Instrument je primeren za sterilizacijo v avioklavu
ri 126°C - 16mip / 134°C — 18min. Pred slerlhzam{o ga ocistite z vodo in detergentom, ki
vsebuje encime. Cis¢enje: O&istiti z vodo in enzimatiénim defergentom 4 enzime (amilaza,
proteaza, lipaza in oglikovih hidratov) in s pasom ¢istega ph med 6,5-7,5. Pripraviti razstoping
skladno z navodilom proizvajalca. voda mora biti pitna. za veEon u¢inkovitost predlagamo, da naj
bo temperatura med 40°C in 56°C. Potopiti izdelke in pustiti jih v razstopini za najman; 1
sekunde. Posuiiti dele z vpojnim papirjem ali z robckim za enkratno uporabo. InSpekclLa
preglejte izdelek pred vsako uaorabo in opazujte, e je kakSna okvara na copicih, ki bi izdelku
oviralo pravilno delovanje. V takih slucajih izdelka ne uporabljajte. Sestava: Instrumenti
polisulfon. Mehke Scetke: silikon in titanov dioksid. Trde Scetke: silikon, litanov dioksid,
aluminijev oksid in netoksiéna barvila. Skladis¢enje: Hraniti na suhem in hladnem mestu,
zaciteno pred sonéno svetlobo, X X X
Razlicice izdelkov: 0105020019 - SeptoCompo Shape trdi/mehki - 2 instrumenta po 8 konic

SeptoCompo Shape - Silikona otinas kompozitmateriala formé3anai @

SeptoCompo Shape silikona otinas paredzétas kompozitmaterialu parocigai un precizai
formesanal gan tiesas, Ean netiesas restauracijas. Komplekia ieklauts taisns instruments, ar
kuru var érti piek|at priekSzobu un aizmuguréjo zobu vestibularajai virsmai un kurs ir noderigs
ari darbam laboratorija, un lenkisks instruments, ar kuru iespéjams vieglak un ertak apsiradat
priek$zobu un ai; zobu ' lingvalo/palatalo virsmu, ka ari 0 zobu okluzalo
virsmu, Otinas ir savstarpeji aizvietojamas, neadhezivas un izgatavotas no_silikona gumijas;
lasta ir ¢etfu dazadu formu un divu cietibas pakapju (stingrie un mikstie gali) otinas, ar kuram
é i alu, var iegul zoba anatomiju. lespeja pag{mez\ ofinu
gala padara liefoSanu vel parocigaku. AtSkiriba no cietiem instrumentiem
eptoCompo Shape nealstaj tipiskas Iinijas un_pedas, fapéc, tas izmantojot, iesp&jams

fabricante. A dgua deve ser potavel. Para maior eficacia, recomenda-se que a temperatura esteja
entre 40°C ¢ 55°C. Submergir os produtos e deixar em contato com a solucdo durante 5 minutos.
Retirar as pecas e enxaf;uar com dgua corrente por, no minimo, 10 sequndos. Secar as pecas com
papel absorvente ou lengos descartaveis. Inspecao: Verifique o produto antes de cada uso,
observando se hd danos nos pincéis que impecam o desempenho adequado, e nao utilize nesses
0asos. Cumpuslgao: Instrumentos: Polisulfona. Pincéis Soft: Silicone e dioxido de titanio.
Pincéis Hard: Silicone, dioxido de fitanio, oxido de aluminio e corantes atoxicos.
Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Apresentagao: 0105020019 - SeptoCompo Shape Soft/Hard - 2 cabos e 8 pinceis

Shape - C KUCTW Ansa

izvairities no spiduma un krasas neatbilstibam, ko Sie fakiori var izraisit.

ietosana: Izvelieties T piemerota f un otinu (uzgali)
esl\immelv otinu instrumenta_gala. Pagrieziet ofinu darbam vispiemerotakaja pozicija. Ar
viegliem pieskarieniem forméjiet komﬁozilmaterla\u: saciet darbu ar stingrajam (zilas krasas)
atinam un pabeidziet procedaru ar mikstajam (baltas krasas) otinam. Formu: P\eeéamas et
dazadu formu otinas: dubults noskelums ar apgrieztu malinl: vienpuséjs noskelums ar
apgrieztu malinu; dubults liekis noSkelums ar apgrieztu malinu; liesmas forma. Bridinajumi,
piesardzibas pasakumi un ierobézojum sionalal lietoSanai. Ja ir zinams Ear
alergiju pret kadu no sastavdalam, izstradajumu nedrikst lietot. Lai izstradajums negauél netikiu
norits, operacijas laukam janodrosina pilmga izolacija. leteicams pec katras lietoSanas notirit
silikona otinas ar spirtu, lai nonemtu kompozitmateriala atliekas un otinas neliptu. Slenhzéu{_a
var_jzraisit” nelielas krasas izmainas ofas un rokturi bet neietekme ta_ funkcionalital

SeptoCompo Shape 6binn paspaboTaHbl AlA MOBBILIEHUA NEFKOCTU 1 TOYHOCTU B
HOPMVPOBAHIM KOMMO3VITOB, Kak MPAMBIX, TaK 1t KOCBEHHbIX pecTapaLii. Habop
COMepKUT MPAMOV UHCTPYMEHT, KOTOpbIA OBNEryaeT [OCTYN K BECTUOYAAPHbIM
IOBEPXHOCTAM POHTA/ILHOM FPYMbl 3y6OB 1 UiEUHbIM NOBEPXHOCTAM XEBATEbHOM
rpynnbl 3y608 1 A NabOPaTOPHbIX PaboT, @ TakxKe YrNOBOW (M30THYTbIiA) MHCTPYMEHT,
KOTOPbIit ObecrieunBaeT Gonee nerkii 1 yAobHBI OCTYN K A3bIUHOM W HEBHOM
MOBEPXHOCTAM 3yGOB (POHTAIbHON IPYMMbl BEPXHEN M HIKHR uemocTh, K
T 0B rpynnbl. KNCTU MOXHO MeHATb,
OHIN_N3FOTOBMIEHbl 13 CUNWKOHA, OMIaAaloT aHTUAAre3VBHbIMU CBONCTBAMM 1
[OCTYMHbI B YETBIPEX Pa3HbIX HOPMAX 1 Z1BYX YPOBHAX XKECTKOCTY (KECTKMiA 1 MATKMI
) nonyunTe 3y6a. T
BPALEHNA KNACTM Ha KOHUE WHCTpYMeHTa obecreunBaeT KOMGOPT Mpy ero
ncnonb3osaHun. _Vcnonb3osanne SeptoCompo  Shape nossosiseT usbexarb
NOABNEHVE NMHMIA 11 OTMETOK, KOTOpble OCTAloTCA NPU MCMONb30BaHMM TBEPbIX
VIHCTPYMEHTOB, 4TO Takie N03BONACT U36eXaTb PasHiLIbl B LBETE 1 yPOBHe bnecka.
YKasaHne Ha WCoNb3oBaHue: Bbibepute WHCTDYMEHT U KUCTb (HaKOHEUHNK),
KoTopble GoMblue BCero NOAXOAAT ANA KIMHUYECKOro Cyvas. HajeHbTe KiCTb Ha
KOHUIK MHCTPyMeHTa. [10BEpHITE KIICTb, UTOBbI J0CTUD HaUyULIEro NONOXKEHUA,
ChOPMUPYVITE’ KOMMO3WT NETKMIA NPUKOCHOBEHVAMM, HaUMHaA C XECTKUX KICTe
(CMHero UBeTa) 1 3aKaHUMBaA MATKIMI KCTAMIN (6enoro ugeTa). Tunos u pasiepos:
e

nav ieteicams darbam ar kondensacijas kompozitmaterialiem, plasmas
a am, stikla é é akrila svekiem

Igast seadmega seotud ohujuhtumist tuleks teatada seadme tootjale ning kasutaja ja/voi patsiendi
a r

Ieﬂ%viau pasiekti vestibuliarinius priekinius ar u i dantis, taip pat ij
darbuose, ir lenktas instrumentas, kuriuo lengviau ir pamgllau_paswe}d\ pspeklnlq ar uzpakaliniy
danty liezuvio ar gomurio sritj bei uzpakaliniy danty okliuzine srn; epeteliai yra keiciami,
pagaminti i$ silikonines gumos, nelimpantys, yra keturiy skirtingy formy bei dviejy kietumo
varianty (kieti ir minkti antgaliai), taigi formuoganl kqm{)ozna ?ahma sukurti norima danties
natomija. Instrumenta patogu naudoti, nes Sepetélius instrumento gale galima sukti. Naudp{am
eptoCompo Shape i3vengiama tipisky linijy ir 2ymiy, kurios atsiranda dirbant Kietais
nstrumentais ir del kuriy galimas skirtingas bliz es{s irspalva. o -
Naudojimas: Pasirinkite instrumenta ir epe\é\'?an galj), labiausiai Ilnkami Klinikiniam atvejui
zdekite Sepetelj ant instrumento galo. Pakreipkite™ Sepetélj, kad bufy patogu naudoti
Formuokite kompozit: \en%vaﬁ prisilietimais, pradedami kifais Sepeléha\sL{mélyﬂos spalvos)
r baigdami minkstais Sepeleliais (baltos spalvos). Formos: Yra 4 formy: Dvigubais nuozulniais
rastals. Viengubais nuozulniais kraStais, Dvigubais lenklais nuozulniais krastais Pailgos
ormos. |spéjimai, atsargumo priemones ir apribojimai: Tik profesionaliam naudojimui
Gaminio_negalima naudofi su pacientais, kurie turi ale[gwq bet kuriam i§ Siy komponenty.
Siekiant \éven%ﬂ netycinio Sio gaminio nurijimo, batina tai yh pilno operacines zonos izoliavimo
technika. Kaskart panaudojus silikoninius Sepetelius rekomenduojama nuvalyti su alkoholiu,
taip paSalinant kompozity pertekliy, kad Sepeteliai nelipty. Sterilizacija gali Siek tiek pakeisti
teptuky ir koteliy spalva, taciau tal nejtakoja jy Produkto
naudoti kondensuojamiesiems k ams, stiklo
Jonomeriniam cementui ir savaime kietejancioms akrilo dervoms. Apie'su priemone Susijusj
rimta incidenta turéty buti pranesama gamintojui ir tos valstybés nares, kurioje naudotojas ir
(arba} pacientas ¥ra isisteiges / jsikares, kompetentingai msmucw%a\v Valymas ir
sterilizavimas: Instrumentas gali bati terilizuojamas autoklavu 126°C - 16min /134°C —
18min. Pries sterilizuojant iSplauti vandeniu irenziminiu valikliu, Valymas: valyma atlikite
naudodami vanden;j ir enziminj valiklj, turintj 4 enzimus (amilaze, proteaze, lipaze ir
karbohidraze), islaikydami gryna pH intervale tarp 6,5 ir 7,5. Twpa\gpafuoékne, vadovaudamiesi
gamintojo nurodymais. Turf buti naudojamas geriamasis vanduo. Siekiant didesnio efektyvumo,
rekomenduojama, kad temperatara baty tarp 40°C ir 55°C. Panardinkite produktus ir palaikykite
aE_sem\us tirpale 5 minutes. Nuimkite detales ir nuplaukite po tekanciu vandeniu, plovimui
skirdami bent 10 sekundziy. Nusausinkite dalis sugeriamuoju popieriumi arba vienkartinemis
nosinaitemis. _ Tikrinim: atikrinkite  produkia prieS kiekvieng naudok\mq Sudetis:
Instrumentai: Polisulfonas. Mink3ti Sepeteliai: Silikonas ir titano_ dioksidas. Kieti Sepetéliai
Silikonas, titano dioksidas, aliuminio oksidas ir netoksiski dazikliai. Laikymas: Laikyti sausoje
irvésioje vietoje, saugoti nuo saulés spinduliy. ~~— . »
Pateikimas: 0105020019 - SeptoCompo Shape Minksti / Kieti — 2 instrumentai ir 8 antgaliai

SeptoCompo Shape - Bouptoeg GIAIkOvNG yia S1aiop@uwon GOVOETwWY UNKOY @

01 Bovptogg athikovng SeptoCompo Shape cgténéxcnnkav 10 VA PEYIOTOTIOIO0UV TV
£UKoia Kat TNV aKpiBau 0T BIapGPPWON 0OOVTIKGV GUVBETWY, TOTO YIa GHECEG 630
Kal yla £MHECEC ATIOKATAOTAGE. To KIT Mepiéxel éva £uBy epyaleio, To omoio
BleukoNUVel TNV TIPooPaon ota mpoaBia / omioBia mapelakd S6vTia, KaBwe Kal yia
£pyaotnplakn epyaoia. Emiong, mepiéxel éva epyaleio pe ywvia, To omoio kablota
Suvatr) Ty EUKOAGTEPN KAl QVETGTEPN POGRAGT) OTN YAWOOIKN / UTiEp@Ia TEPLOX!]
Tou TPGABIwY / OTIIGBIWV BOVTIQY Kal oTn paorcy TIEPIOXA TWV OMGBILY SOVTIOV., O
BoupToeg eival evaNaElpeg, ano UK GINKOVNG, M £G kal i
OF TE00EPA SIAPOPETIKA OXrpaTa Kat U0 SlaopeTika emimeda TpaxutnTag (okAnpa
Kal HaAaka GKPa), TPAYHA TTOL EMTPENEL T SIaHGPQWON ToU GUVBETOL £101 WOTE va
@B n emBupnTr avatopia Twv SovTicov. H 5 DIOTPOQNG T\ R
OTO AKPO TOU £PYAAEIOL TIAPEXEL AVEDT KaTA TN Xprion Tou. H xprion Tou Septo(.rompo
Shape £xel w¢ AMOTEAECHA VA AMOYELYOVTAL OF TUTTIKEG. vpupgléc Kal Ta onpadia mov
TipokaAOGVTal ané Ta TPayié EpyaAEla Kal, W K TOUTOU, TIC DlagopEC TN Adpbn Kat
XPWHA TTOU UTTOPE( vat EMGEPOLY. XpRaN: EMNEETE To £pyaléio kai T oUpTaa (GKpo),
TIou TaIpIAlel KAAUTEPQ PE TV KAIVIKH TIEPITTTWOT. TOMOBETNOTE TN foupToa aTo AKpo
Tou epyaleiou. MeploTpéPte T Pouptoa yia va QGTAcETe OTNV KaAUTepn Béon.
MGHOPYWOTE T0 GOVBETO UMKG HIE EAAQP QyYiyHATA, EEKIVAVTAG pE TiC GKANPEC
0UPTOEC (UMTAE) KAl TEAEIOVOVTAC LiE TIG HAAKEG (AEUKEC) .Zxﬂ,v{,lma: Aaribetat oe 4
I0POPETIKA OXNHaTa; AMAKG Ao orounkls'vnc KOG akpng; Movrig Ao&otopnpévng
KOTAG_ aKUAG  AUTARG ywviakic 0EOTOUNpEVNC KOG~ aKpG oya.
A PUNGEELC Ka i EmayyeNuanit yerorl Edv undpret
anodedelypEvn aNepyia OE KATIOIO QM Ta GUGTATIKA TOU, TO TIpOIoV BEV TIEMEL val
Xenotporoleital. Ma va anogeuxBei Tuxaia Katdmoon autou Tou MPOIOVTOG, Eival
anapaitn™ n EQapUoyr MIAC TEXVIKNAE OMKNG amopovwong tou miediou emépBaonc.
ZUVIOTATa Va KABPICETE TIC BOUPTOEG GIMKOVIG IE OWVOTIVEUHA HETA aTtd KABE Yprion
Y10 Va_0QQIPECETE TV TIEPIGTEIA GUVBETOU UNKOU TIDOKEIMEVOU va SIa0QaNiGTe: N
av 6 G ToUG, ipt umopei va 3 ua pikpry aAhayrj oto
XPWHATIOUO TWV MVEAWV Kal TwV xznpoﬁu&bv, aMha dev ennpedgen TN AETOUPYIKOTNTA
Tou. To Tpoidy Oev OLVIOTATAI yia: GUpMUKVGOWa ouvBeta, oUvBeETa pory
a i i Kovia Kat au 5 QKPUNIKEG pnTiveC, TV
XPRoTN Kawn Tov acBevn, Tt Ba mpéntel va avagépel kaBe cofapd MEPIOTATIKO TTOU
oyetiCeTal pe 10 TIPOi6V aTOV Kal oTnV appodia apyr Tou
paroue UENOUG_OTO OO0 Eival EYKATEOTUEVOG O XPROTNG Kal/f o GODEVAC
@BapIGHGC Kat ATOGTEIPWON: TO OPYAVO LMOPE| VO AMOOTEIpWOEI e QUTOKAEIOTO OF
126°C - 16 Aemtd / 134°C ~ 18 Aemta. Npwv ano TV anooTeipwon, TPOXWPROTE LE ToV
kaBapiopd xpnmgononwvmc VeEPS Kal ev(UUATIKO amoppuravTiko. Kabaplopoc:
Nie€ayete oV kabaplopd pe T Pordeia KGN CTRPURGVINGY 4 Selotay
(agu)\(wn, TpwTeacn, Maon kai udatavBpaxed) kat pe KaBapd e0pog pH LETAgy 6,5 -
7,5, TIPOETOILAOTE TO SIGAUA GULPWVA LIE TIC 05NY(EC TOU KaTaoKeuaoTn. To vepd Ba
TIPEMEL va gival Toouo. a KaAUTEPN n i
va eivat petagy 40°C kat 55°C. BUBIOTE Ta POIOVTa KAl APrOTE OE EMAQH Y1a 5 AEMTA pe
10 SlaAupa. AQAIPECTE Ta E{ufm’uam Kal EEMUVETE e TPEXOUUEVO VEPS Yia
Tou)\d§lcto\/ 10 SEUTEPONENTA. 2TEYVWOTE TA KOHMATIA HE AmOPPOPNTIKG XapTi iy
uavtnAdkia piag xononc. EAeyxoc: ENéy€te To mpoiov mipiv amo kaBe xpnan, BAémoviag
£av unapyel BAABN OTic BOLPTOEC MOU EMOBICOLY TN OWOTH ATIGGOGN Kal eV
OCILOTIOIETE OE TETOIEC TEQITTQIOEL, Z0VOEaN: Epyaheia: MoAuooulgovn Maakéc.
éoupwsc: TINKOVN Kalt SI0EEiSI0 Tou TITavioUSKANPEC. BOUPTOEC: JINKOVN, Slo&eidlo
Tou TiTaviov, oeiblo Tou apyihiou Kat pn TOEIKEC XpwaTikée. DUNagn: Na guAdooeTal
€ £npd Kal 5pOGEPG LEPOG Kal Va TPOGTATEVETAI ATT6 TO QLG
MNapousiaon;: 0105020019 - SeptoCompo Shape Soft/Hard - 2 epyakeia kat 8 Bovptagg

SeptoCompo Shape - Silikonske ¢etkice za oblikovanje kompozita

SeptoCompo Shape sliconske cetkice su razvijene 22 unapredenje lakace  preciznosti
oblikovanja komporita, kod direktnih i indirektnih restauracija. komplet sadrzi ravan
instrument, koji olaksava pristup vestibularnoj strani prednjih/zadnjih zuba, kao i

asukohal{érgse likmesriigi' padevale asutusele. TiriSana un 3 entu vas
sterilizét autoklava Sada rezima: 126°C - 16min / 134°C — 18min. Pirms sterilizacijas
anomaz?é ar adeni un fermentativu mazgasanas fidzekli. TiriSana: Veiciet tinSanu ar adens un
ermentafiva mazgadanas lidzekla 4 enzimu_(amilazes, proteazes, lipazes un oglhidrazes)
palidzibu ar tiru_pH diapazonu no 6,5 lidz 7,5. Pagalavoret Skidumu saskana ar razotaja
noradijumiem. Udenim Jébm dzeramam. Lai panakiu labaki efekiivitati, ‘ieteicams, lai
temperatara_batu no 40°C lidz 55°C. Legremdejiet izstradajumus un 5 minates atstajiet
saskaré ar Skidumu. Nonemiet defalas un vismaz 10 sekundes skalojiet zem teko3a udens
lzzavejiet gabalus ar absorbéjosu” papiru vai vienreiz lietojamam  salvetem. Parbaude:
parbaudiet izstradajumu pirms Katras [iefoSanas, noskaidrojot, vai nav bojatas sukas, kas kave
pareizu darbibu, un Sados Eadi jumos nelietojiet. Sastavs: Instrumenti: polisulfons. Mikstas
otinas; silikons un fitana dioksids. Stingras otinas: silikons, titana dioksids, aluminija oksids un
netoksiskas krasvielas. Uzglabasana; Glabat vesa, sausa vieta; sargat no saules gaismas.

Izskats: 0105020019 - SeptoCompo Shape mikstie/Cietie - 2 instrumenti un 8 uzgali

Shape - Silikoonharjad komposiitide vormimiseks @

MHO 4 pasnnuHble popmbi: ToNbKO AnA Npodecc p 3
MCMIONb30BATL ANA NMALVIEHTOB, UMEIOLYMX /nepritio Ha niobbieTobb M3GexaTb
nHYI0

CNlyYalHoro Mpor; v3nenvs, o,

nacti. A oumwaTb C KIACTW_CN1pTOM
nocAie KaA0ro UCMIoNb30BaHMA, U4TObbI YAANWTL OCTATKM KOMMO3UTOB 1 06ecneunTs
C cgoitcte. G MO; BbI3BaTb

He3HAUNTENbHOE VMEHeHMe LIBETa LETOK 1 pydek, HO 3T0 He BIVIAET Ha X paboTy.
Ecnu ectb fokasaHHas anneprin Ha KaKOW-NGO 13 ero KOMMOHEHTOB, NPOAYKT He
[ONKEH WCMONb30BATLCA. POAYKT He PeKOMEHAYeTCA MIA: KOHAEHCUPYeMbiX
KOMIO3UTOB, TeKyuuX KOMMO3WTOB, amasibraM, CTEKNOVOHOMEPHOTO LeMeHTa 1

2 rad, i ugaoni instrument, koji omogucava laksi i udobniji_pristup
Ilngllla\ncj/palatalnoj regiji_prednjih/zadnjih" zuba i” okluzalnoj regiji zadnjih zuba.
Cetkice su zamenljive, napravijene od silikonske gume, antiadhezivne su i dostupne u
Cetiri oblika i dve tvrdoce (tvrdi i meki vrhovi), 3to omogucava oblikovanje kompozita
da bi se postigla Zeljena anatomija zuba. Mogucnost rotacije Cetkica na_kraju
instrumenta pruza udobnost tokom upotrebe. Upotrebom SeptoCompo Shape
izbegavaju se tipicne linije i tragovi izazvani tvrdim instrumentima i, shodno tome,
razlike u sjaLu iboji koj aKo ce KopucTy: Izaberite instrument i
cetkicu (vrh) koja najvise” odgovara klinickom slucaju. Stavite cetkicu na kraj
instrumenta. Rotatirajte cetkicu da bi se postigao najbolji polozaj. Oblikujte kompozit
a?im dodirima, pocevsi od tvrdih cetkica (plava boﬂg) izavriavagjc'i mekim Cetkicama
(bela boja). 06n1um n BennumHe: Dostupno u 4 razlicita oblika: Dvostruko obrubljena
ivica; Jednostruko obrubljena ivica; Obrubljena ivica pod dva ugla;
y uozp : Same upotrebu. Proizvod se
ne sme koristiti na pacijentima koji imaju alergijske reakcije na bilo koju od njegovih
komponenata. Da bi se izbeglo ‘slucajno gutanje ovog proizvoda neophodno je
primeniti tehniku Po(pune izolacije operativnog polja. Preporucuje se c‘iéc‘en{)e
silikonskih cetkica alkoholom nakon upotrebe da bi se uklonio visak kompozita i da bi
se ilo njihovo ianjanje. C1 ja Moxe Man)

0 nj
npomeHy Gojerba YeTke 3a Qapbatbe W ADUIKE anui He yiude Ha Heropy
g tecne

SngCompo Shape _silikoonharjad on valla arendatud i appi; mi;
holbustamiseks il otsestes kui ka Kaudsefes taastustoddes. Komplekt sisaldab sirget

instrumenti, mis holbustab juurdepads

CT. nije preporucen za: 2 e kon e 0 Zi
amalgam, glas-jonomer cement i samostvrdnjujuce akrilne smole. Svaki ozbiljan
incident povezan sa ovim medicinskim sredstvom mora se prijaviti_proizvodacu i

esi/tagahammaste l v
Eurkonnale Harjad on tehtud akkun Ja saadaval nelja eri
ujuga ning kahe eri kovadusega (kovade ja pehmete otstega), mis voimaldab komposiiti vormida
soovitud saamiseks. Voimalus harju_instrumendi otsas podraa tagab

SU 11
labarit6odeks ka nurgaga mstrument\‘pmws voimaldab kergemat ja mugavamat juurdepaésﬂ
. ning

CamMOOTBEPXKAAILIMXCA aKPUNOBbIX cMon. O MioBbIx C It

CBA3aHHbIX ~ C  YCTPOWCTBOM, ~ HEOOXOAMMO  COODWTb  W3roTOBMTENIO

COOTBETCTBYIOWMM OPraHamM roCYapCTBa, B KOTOPOM HaXOAATCA Mofib3oBateny

YyCTpoCTBa 1 / uncTKa n HCTPYMEHT MOXHO

CrepwnmsoBaTh B agTokae npu 126°C - 16 mukyT / 134°C - 18 munyT. Mepen
i o c BOAbl 1 G

c UMCTKY C 1 n
molowero cpeactsa. OuncTKa: BbiNONHMTE OUNCTKY C NOMOLWBIO BOAbI 1 MOlOWero
CpencTBa, conepalliero 4 bepmeHTa (amunasa, npoTeasa, nMnasa v Kap6orvapasa), ¢
AvanasoHom pH or 65 RO 7,5. [OATOTOBGTE pacTBOp B COOTBETCTBUN  C
pekomeHaauMAMM npoussoauTens. Bopa nomkHa 6biTb NUTbeBoW. [inA bonbluei
3G $EKTMBHOCTM PEeKOMEHAYeTCs, UTobbl TeMnepaTypa coctansAna ot 40°C ao 55°C.
TlorpyauTe NPOYKTHI 11 OCTaBbTE B KOHTaKTe C PACcTBOPOM Ha 5 MuHyT. Vi3snekuTe
[T 1 NPOMOIiTe NPOTOUHOM BOOI He MeHee 10 CeKyHp,. BbicylinTe aeTanm ¢
] s candetok. OcmoTp: nepea
KaX[IbIM UCMONIb30BAHMEM OCMATpUBaiTE M3[eNne, o6pallias 0coboe BHUMAHNE Ha
Haniuve MOBPEXJEHMiA y LIETOK, CTIOCOBHbIX MOMeWaTb MPaBiIbHOM pagore. B
TaKNX i envie. CocTae:
WHctpymeHTsi: TlonncynbdoH. Markue KucTi: CUNMKOH W ANOKCUA. TUTaHaXKecTKne
KUCTW: CUAIMKOH, AMOKCMA TUTaHa, OKCWA anioMUHUA W HETOKCMYHbIe KpacuTenn. X
aHeHIA: XpaHVTb B NPOXNAHOM, CyXOM MECTe, 3alLLeHHOM OT CONHEUHbIX TlyJeil.
apuaHTbi: 0105020019 - SeptoCompo Shape markue/ecTkue- 2 Tpoca, 8 Hacaaok

SeptoCompo Shape - Silikonske ¢etkice za oblikovanje kompozitnih materijala

SeF_loCompo Shape silikonske ¢etkice razvili smo za poticanje gedﬂoslavnosl\ i preciznosti pri
oblikovanju kompozitnih materijala, kod izravnih i neizravnih restauracija. Komplet se sastoji od
ravnog instrumenta, koji omogucava pr\sluF vestibularnim prednjim/straznjim zubima, a sluzi i
za laboratorijski rad te instrumenta pod kutom koji omogucava jednostavniji i udobniji pristup
V nalnom podruciu pr 2ubi | podrugju straznjih zubi.
Cetkice su izmjenjive, izradene od silikonske gume, ne prijanjaju i dostupne su u etiri razlicita
oblika te dvije razficite tvrdoce (tvrdi i meki nastavei) te omogucavaju oblikovanje kompozita na
Zeljenu ana mlku zuba. Moguénost rotiranja etkica na kraju instrumenta njegovu upotrebu ¢ini
lobnijom. SeptoCompo Shape omogucava izbjegavanje tipicnih linija i oznaka kakve uzrokuju
tvrdi instrumenti te posljedi¢ne razlike u postignutom sjaju I boji.
Kako koristiti: Odaberite instrument | cetkicu (nastavak) koji najbolje odgovaraju klinickoj
Er\m]em, Postavite ¢etkicu na vrh instrumenta. Okrenite cetkicu u' najbolji polozaj. Oblikujte
ompozit laganim dodirima; zapoenite s tvrdom cetkicom (plava) i zavrSite s mekima (bijela).

=

mugavuse kasutamisel. SeptoCompo Shape kasutamine valdib jooni ja mérke, mida tiidipiliselt

pohjustab kovade instrumentide Kasutamine, ja jdrelikult sdra- ja varvierinevus

voivad pohjustada. Kuidas kasutada: Valige instrument ja hari (otsak), mis on Kliinilise juhtumi

jaoks km% sobivam. Asetage hari instrumendi otsa. Potrake harja, et saada parim asend

‘ormige komposiiti kergete puudutustega, alustades kovade harjadega (sinine) ja lopetades

Eehmee harjadega_(val g__egl. kKu'Undid ja suurused: Saadaval 4 eri kujuga: kahekordse
ordse sel

=

organima drzave ¢lanice u kojoj je boraviste korisnika i/ili pacgenata,
Yuwherve u Crepunusayuja: Instrument se moze sterilisati autoklavom na 126°C - 16
min / 134°C - 18min. Pre’sterilizacije ocistite vodom i enzimskim deterdzentom.
Yuwhetse: Yuwherbe 13spumTe y3 NoMoh eH3MMa BOfie 11 eH3UMATCKOT feTeplieHTa 4
(Amunasa, Mpoteasa, JIunasa v YribMKoxuapaTa) v a YCTUM pacnoHom nX msmehg 6,5
-75. I'Igmné)emme PacTBOp Npema ynyTCTBMMa npoussohaya. Boga Tpeba Aa svdue
TrKa, Do GOy EqAKACHACT APeNOpI]a co. Temnepanyoa Wachy A0°L, v 5ot
ToToNuTe NPOU3BOAE 1 OCTABHTE y KOHTAKTY 5 MUHYTa Ca PaCTBOPOM. CKUHUTE A1e/oBe
v ncnepute nopa Tekyhom BoAOM Hajmarbe 10 cekyHau. Komaae ocywvureﬁ/nmja_jyﬁvum
nanupoM WM Mapamuuama 3a jeAHokpaTHy ynotpeby. lposjepa: [lpoBjepurte
Mpovison npuje Coake ynoTpete, Mposjepue a T ouwrehersa ueTkia Koje
oHemory! ae;jy npasinal pag, w He kopucrTe WX y Taleim cnyuajesuma. Cacras:

ii Polisulfon. Meke cetkice: Silikon i titanijum dioksid. Tvrde Cetkice: Silikon,

aldkandiga servaloige; nel i rvaldige; nurga
servalow(ig: leek. Hoiatused, ettevaatusabindud ja piirangud: Ainult erialaseks kasuluseks
Kui on t0endatud allergia mone koostisosa vasu, e tohi toodet kasutada. Toote {uhus\ ku
allaneelamise valtimiseks tuleb kasutada toovalja taieliku isoleerimise tehnikat, Soovitatav on iga
ord pérast kasutamist silikoonharju puhastada alkoholiga, et eemaldada liigne komposiit Ja
fagada harjade nakkumatus. Steriliseerimine voib pohjustada pintslite ja kéepidemete varvuse
ergeid muutusi, kuid see ei mojuta selle funkisionaalsust. Toode ei ole soovitatav:
kondenseeritavate komposiitide, voolavate i ide, k ¢
ja isekovastuvate akrililvaikude jaoks. Jebkads nopietns ar jerici saistits negadijums butu
apazino razotajam un tas dalibvalsts kompetentajai iestadei, kura lietotajs veic
iznémejdarbibu Un/vai dzivo pacients. Puhastamine ja steriliseerimine: Instrumenti voib
aufoklaavis steriliseerida temperatuuril 126°C - 16 min / 134°C - 18min. Enne steriliseerimist
toode puhastada vee ja ensiimaatilise puhastusvahendiga. Puhastamine: Puhasla%e_ vee {a
ensiimaatilise pesuvahendi 4 enstiimi (amiilaas, proteaas, lipaas ja karbohiidraas) abil ja puhta
pH vahemlkuga 6,5 — 7.5. Valmistage lahus ette vastavalt tootja juhistele. Vesi peaks olema
|oog%kolbhk arema efektiivsuse tagamiseks on soovitata, et temperatuur oleks vahemikus
40°C kuni 55°C, ssukeldage tooted sukeldudes ja laske lahusel 5 minutiks kokku puutuda,
Eemaldage osad ja loputage voolava vee all vahemalt 10 sekundit. Kuivatage tiikid imava paberi
voi thekordselt kasufatavate salvrétikutega. Ulevaatus: kontrollige toodet enne iga kasutamist,
kas pintslid on kahjustatud ja mis takistavad nende toimimist, ning drge kasutage seda sellistel
Luhludel Koostis: [nstrumendid: poliisulfoon. Pehmed haqad: silikoon ja titaandioksiid. Kovad
iarjad: silikoon, I ja vdrvained. L i
Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitstult péikesevalguse eest. . .

iandid: 0105020019 - SeptoCompo Shape Pehme/Kava - 2 instrumenti ja 8 otsakut

SeptoCompo Shape - Silikoniniai $epeteliai kompozitams formuoti @

I ikon,
titanijum dioksid, aluminijum oksid i netoksicne boje. Cknagmwre: Cuvati na hladnom
i suvom mestu, zasticeno od sunceve svetlosti. BaEM'aNTe npowssopa:

0105020019 - SeptoCompo Shape Meke/tvrde - 2 kabla i 8 vihova

[MD] CE o 3 <

N: Medical Device

R: Dispositif Médical wl Manufacturer: TDV Dental Lida.

E: Medizinprodukt CNPJ 81.591.786/0001-60 | XV de Novembro, 9944
S: Dispositivo Médico CEP 89107-000 | Pomerode/SC - Brasil
T: Dispositivo Medicale .55 47 3395-6115

L: Wyrobem Medycznym
S: Zdravotnickym Prostredkem
0: Dispozitiv Medical
- MeANUMHCKO nsgenve
HU: Orvostechnikai Eszkoz
K: Zdravotnickou Pomckou
L: Medisch Hulpmiddel
T: Dispositivo Médico
: MeguuvHcKoe nsgenve
HR: Medicinski Proizvod
L: cinski Pripomocek
T Meditsiiniseade
V: Mediciniska lerice
T: Medicinos Priemone

Distributed in USA by:
SEPTODONT, Inc
Lancaster, PA 17601 - USA
Distributed in Canada by:
SEPTODONT - Cambridge,
ON N1R 6X3 - Canada

[ECIREP] Obeiis 5.4
Bd. Général Wahis 53

1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2.732.59.54
E-mail: mail @obelis.net
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septodont

SeptoCompo_Shape silikoniniai Sepetéliai skirti lenguiau ir tiksliau formuoti itus tiek
tiesioginio, tiek netiesioginio restauravimo atvejais. Rinkinyje yra tiesus instrumentas, kuriuo
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